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Medley Ergo ของ Invacare®

4 60133899-A 

1 ทัว่ไป 

1.1.  บทนํา 

คู่มอืกำรใชง้ำนเล่มนีม้ขีอ้มูลทีส่ ำคญัเกีย่วกบักำรจดักำรผลติภณัฑเ์พือ่ควำม

ปลอดภยัเมือ่ใชผ้ลติภณัฑโ์ปรดอ่ำนคู่มอืกำรใชง้ำนอย่ำงละเอยีดและปฏบิตัติำม

ค ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยั 

ใชผ้ลติภณัฑนี์ห้ลงัจำกทีคุ่ณไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจคู่มอืนีแ้ลว้เท่ำนั้นขอ

ค ำแนะน ำเพิ่มเตมิจำกบุคลำกรทำงกำรแพทยท์ีคุ่น้เคยกบัสภำวะทำงกำรแพทยข์อง

คุณและขอใหบุ้คลำกรทำงกำรแพทยต์อบค ำถำมใดๆเกีย่วกบักำรใชง้ำนทีถู่กตอ้งและ

กำรปรบัอุปกรณต์ำมควำมจ ำเป็น 

โปรดทรำบว่ำเอกสำรนีอ้ำจมหีวัขอ้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องคุณเน่ืองจำก

คู่มอืเล่มนีใ้ชก้บัรุน่ทีม่ที ัง้หมด(ในวนัทีพ่มิพ)์หำกไม่มีระบไุวเ้ป็นอย่ำงอืน่แต่ละ

หวัขอ้ในคู่มอืเล่มนีจ้ะอำ้งองิถงึผลติภณัฑทุ์กรุน่ 

รุน่และกำรก ำหนดค่ำทีม่ใีนประเทศของคุณสำมำรถคน้หำไดใ้นเอกสำรส ำหรบั

กำรขำยของแต่ละประเทศ 

Invacareขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดเฉพำะของผลติภณัฑโ์ดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

กอ่นอ่ำนเอกสำรนีต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่ำเอกสำรเป็นเวอรช์ ัน่ล่ำสุดคุณสำมำรถ

คน้หำเวอรช์ ัน่ล่ำสุดในรูปแบบ PDF ไดท้ีเ่ว็บไซต ์Invacare 

หำกขนำดตวัอกัษรในเอกสำรทีพ่ิมพอ์อกมำอ่ำนไดย้ำกคุณสำมำรถดำวนโ์หลด

เอกสำรรูปแบบ PDF ไดจ้ำกเว็บไซตค์ุณสำมำรถปรบัขนำดตวัอกัษรของไฟล ์ PDF 

ไดบ้นหนำ้จอซึง่จะชว่ยใหคุ้ณอ่ำนไดง่้ำยขึน้ 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ชน่ประกำศเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของ

ผลติภณัฑแ์ละกำรเรยีกคนืผลติภณัฑโ์ปรดตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย Invacare ดู

ทีอ่ยู่ทำ้ยเอกสำรนี้

ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณร์ำ้ยแรงกบัผลติภณัฑคุ์ณควรแจง้ผูผ้ลติและหน่วยงำนที่

มหีนำ้ทีร่บัผดิชอบในประเทศของคุณ 

1.2. สญัลกัษณใ์นคู่มอืเล่มนี้

คู่มอืเล่มนีใ้ชส้ญัลกัษณแ์ละค ำอธบิำยสญัลกัษณแ์ละน ำไปใชก้บักำรปฏบิตัใิน

สถำนกำรณท์ีอ่ำจเกดิอนัตรำยหรอืไม่ปลอดภยัซึง่อำจส่งผลใหเ้กดิกำรบำดเจ็บ

ของบุคคลหรอืควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิดูขอ้มูลดำ้นล่ำงส ำหรบัค ำจ ำกดัควำม

ของค ำอธบิำยสญัลกัษณ ์

คําเตอืน! 

ระบุถงึสถำนกำรณอ์นัตรำยทีอ่ำจส่งผลใหเ้กดิกำรบำดเจ็บรำย

แรงหรอืเสยีชวีติหำกไม่หลกีเลีย่ง 

ขอ้ควรระวงั! 

ระบุถงึสถำนกำรณอ์นัตรำยทีอ่ำจส่งผลใหเ้กดิกำรบำดเจ็บ

เล็กนอ้ยหรอืไม่รุนแรงหำกไม่หลกีเลีย่ง 

ขอ้สงัเกต! 

ระบุถงึสถำนกำรณอ์นัตรำยทีอ่ำจส่งผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ

ทรพัยส์นิหำกไม่หลกีเลีย่ง 

เคล็ดลบัและคําแนะนํา 

ใหเ้คล็ดลบัค ำแนะน ำและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนเ์พือ่กำรใชง้ำนที่

มปีระสทิธภิำพและไรป้ัญหำ 

สญัลกัษณอ์ืน่ ๆ 

(ไม่สำมำรถใชไ้ดก้บัคู่มอืทัง้หมด) 

Triman 

ระบุกฎกำรรไีซเคลิและกำรคดัแยก (ทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝร ัง่เศสเท่ำนั้น) 

UKRP UKRP 

บ่งชีว่้ำผลติภณัฑไ์ม่ไดผ้ลติในสหรำชอำณำจกัร 

1.3. วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

เตยีงทำงกำรแพทยจ์ะใชง้ำนดว้ยไฟฟ้ำสำมำรถปรบัควำมสูงไดแ้ละมพีืน้ผวิที่

รองรบัทีม่รีะดบัสูงต ่ำทีอ่อกแบบมำเพือ่ใชร้ว่มกบัฟูกเตยีงทำงกำรแพทยไ์ดร้บั

กำรออกแบบมำเพือ่รองรบัผูป่้วยและใชง้ำนในกำรโยกยำ้ยชว่ยชวีติและกำรฟ้ืนฟู

รำ่งกำยจำกสภำวะทำงกำรแพทยบ์ำงสภำวะไดเ้ตยีงทำงกำรแพทยย์งัรองรบัและ

ชว่ยลดสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนของผูดู้แลไดอ้กีดว้ย 

เตยีงทำงกำรแพทยม์วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชก้บั: 

• สภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำน 3; กำรดูแลระยะยำวในพืน้ทีร่กัษำพยำบำลที่

จ ำเป็นตอ้งมกีำรดูแลทำงกำรแพทยแ์ละจดัใหม้กีำรตรวจตดิตำม (หำก

จ ำเป็น) และอำจมอีปุกรณไ์ฟฟ้ำทำงกำรแพทยท์ีใ่ชใ้นขัน้ตอนกำรดูแล

รกัษำเพือ่ชว่ยคงสภำพหรอืชว่ยใหภ้ำวะของผูป่้วยดขีึน้ 

• สภำพแวดลอ้มในกำรใชง้ำน 4; กำรดูแลทีจ่ดัใหใ้นภำยในบำ้นซึง่มกีำรใช

้

อปุกรณไ์ฟฟ้ำทำงกำรแพทยเ์พือ่บรรเทำหรอืชดเชยกำรบำดเจ็บควำม

ทุพพลภำพหรอืโรคภยัไขเ้จ็บ

ผูใ้ชเ้ป้าหมาย 

บุคคลทีม่อีำกำรป่วยทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลบนเตยีง 

ขอ้บ่งใช ้

เตยีงนีจ้ดัท ำขึน้ส ำหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูใ้หญซ่ ึง่มคีวำมสูงตัง้แต่ 146 ซม.ขึน้ไป

น ้ำหนักตัง้แต่ 40 กก. ขึน้ไปและดชันีมวลกำย (BMI) ตัง้แต่ 17 ขึน้ไป

เตยีงนีส้ ำหรบัใชใ้นทีร่ม่เท่ำนั้น 

ผูใ้ชท้ีม่นี ้ำหนักสูงสุดที ่145 กก. และน ้ำหนักใชง้ำนทีป่ลอดภยัอยู่ที ่180 กก.

ขอ้หา้มใช ้

เตยีงไม่ไดม้ไีวส้ ำหรบักำรขนส่งโดยผูใ้ชแ้ต่ส ำหรบักำรเคลือ่นยำ้ยภำยในหอ้งทีม่

ี

ผูใ้ชอ้ยู่ลูกลอ้สำมำรถล็อคได ้

เตยีงไม่ไดม้ไีวส้ ำหรบัผูท้ีม่คีวำมบกพรอ่งทำงจติสงัคม 

คําเตอืน! 

กำรใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่หรอืกำรใชท้ีไ่ม่ถูกตอ้งอำจน ำไปสู่

สถำนกำรณท์ีเ่ป็นอนัตรำย 

Invacare ไม่รบัผดิต่อกำรใชก้ำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรประกอบ

ผลติภณัฑใ์ดๆนอกเหนือจำกทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืกำรใชง้ำนนี้

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 

บุคลำกรทำงกำรแพทยห์รอืบุคคลทั่วไปทีไ่ดร้บักำรฝึกอบรมทีเ่หมำะสมคอื

ผูป้ฏบิตังิำนทีเ่หมำะสมส ำหรบัผลติภณัฑนี์้รโีมทคอนโทรลสำมำรถใชง้ำนโดย

ผูใ้ชเ้ตยีงได ้

1.4. อายุการใชง้าน 

อำยุกำรใชง้ำนทีค่ำดกำรณไ์วข้องผลติภณัฑนี์ค้อื 5 ปีในกรณีทีใ่ชทุ้กวนัและ

เป็นไปตำมค ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยัชว่งเวลำส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำและกำร

ใชง้ำนทีถู่กตอ้งซึง่ระบไุวใ้นคู่มอืเล่มนีป้ระสทิธภิำพของผลติภณัฑใ์นระหว่ำงอำยุ

กำรใชง้ำนอำจแตกต่ำงกนัไปตำมควำมถีแ่ละควำมหนักเบำในกำรใชง้ำน
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1.5. การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั

คุณภำพเป็นพืน้ฐำนในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยท ำงำนภำยใตร้ะเบยีบ

ขอ้บงัคบัของ ISO 13485 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมำยมำตรฐำนCE ซึง่สอดคลอ้งกบัระเบยีบอุปกรณ์

กำรแพทย ์2017/745 Class I 

ผลติภณัฑนี์ม้เีคร ือ่งหมำย UKCA ซึง่สอดคลอ้งกบั Part II UK MDR 2002 

(ตำมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) Class I 

เรำก ำลงัด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ใหม้ั่นใจว่ำผลกระทบของบรษิทัทีม่ต่ีอ

สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลกจะลดลงเหลอืนอ้ยทีสุ่ด 

เรำใชเ้ฉพำะวสัดุและส่วนประกอบทีส่อดคลอ้งกบั REACH เท่ำนั้นเรำปฏบิตัติำม

กฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนั WEEE และ RoHS 

มาตรฐานเฉพาะผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑไ์ดร้บักำรทดสอบและเป็นไปตำม EN 60601-2-52 (ขอ้ก ำหนด

เฉพำะส ำหรบัควำมปลอดภยัขัน้พืน้ฐำนและประสทิธภิำพทีจ่ ำเป็นของเตยีงในทำง

กำรแพทย)์ และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัมำตรฐำนและระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่โปรด

ตดิต่อตวัแทน Invacare ในทอ้งถิน่ดูทีอ่ยู่ทำ้ยเอกสำรนี้

1.6. ขอ้มูลการรบัประกนั

เรำใหก้ำรรบัประกนัผลติภณัฑโ์ดยผูผ้ลติตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปของ

ธรุกจิในประเทศนั้น ๆ 

กำรเรยีกรอ้งกำรรบัประกนัสำมำรถท ำไดผ้่ำนผูใ้หบ้รกิำรทีไ่ดส่้งมอบผลติภณัฑ ์

ใหท่้ำนเท่ำนั้น 

1.7. การจํากดัความรบัผดิ 

Invacare ไม่รบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำก: 

กำรไม่ปฏบิตัติำมคู่มอืกำรใชง้ำน 

• กำรใชง้ำนทีไ่ม่ถูกตอ้ง

• กำรสกึหรอตำมธรรมชำติ

• กำรประกอบหรอืกำรตัง้ค่ำทีไ่ม่ถูกตอ้งโดยผูซ้ ือ้หรอืบุคคลทีส่ำม

• กำรปรบัเปลีย่นทำงเทคนิค

• กำรดดัแปลงและ/หรอืกำรใชช้ ิน้ส่วนอะไหล่ทีไ่ม่เหมำะสมโดยไม่ได ้

รบัอนุญำต
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2 ความปลอดภยั

2.1. ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 

หวัขอ้นีข้องคู่มอืประกอบดว้ยขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยัทั่วไปเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

ส ำหรบัขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยัเฉพำะโปรดดูหวัขอ้ทีเ่หมำะสมของคู่มอืและ

ขัน้ตอนด ำเนินกำรในส่วนนัน้ 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

— หำ้มใชผ้ลติภณัฑนี์ห้รอือุปกรณเ์สรมิใดๆ ทีม่อียู่โดยไม่ได ้

อ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจค ำแนะน ำและเอกสำรค ำแนะน ำ

เพิม่เตมิใดๆทัง้หมดอย่ำงครบถว้นกอ่นเชน่คู่มอืกำรใช ้

งำนหรอืเอกสำรค ำแนะน ำทีม่ำพรอ้มกบัผลติภณัฑนี์ห้รอื

อุปกรณเ์สรมิหำกคุณไม่เขำ้ใจค ำเตอืนขอ้ควรระวงัหรอื

ค ำแนะน ำโปรดตดิต่อบุคลำกรทำงกำรแพทยห์รอืผู ้

ใหบ้รกิำรInvacareหรอืชำ่งผูช้ ำนำญกำรทีม่คุีณสมบตัิ

เหมำะสมกอ่นพยำยำมใชอุ้ปกรณนี์้

— หำ้มเปลีย่นแปลงหรอืดดัแปลงผลติภณัฑโ์ดยไม่ไดร้บั

อนุญำต 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีง/หายใจไม่ออก

มคีวำมเสีย่งทีจ่ะเขำ้ไปตดิอยู่/หำยใจไม่ออกระหว่ำงส่วนรองรบั

ฟูกรำวขำ้งเตยีงและส่วนปลำยเตยีงหรอืระหว่ำงชิน้ส่วนที่

เคลือ่นทีไ่ดแ้ละวตัถุทีว่ำงอยู่ใกลเ้ตยีง 

— หำ้มใชเ้ตยีงโดยเด็กทีม่อีำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี หรอืผูท้ีม่ขีนำด

รำ่งกำยเท่ำกบัเด็กทีม่อีำยุเฉลีย่ 12 ปีหรอืมขีนำด

รำ่งกำยเล็กกว่ำ 

— หำ้มใชเ้ตยีงรว่มกบัรำวขำ้งเตยีงโดยผูท้ีม่คีวำมสูงนอ้ย

กว่ำ 146 ซม. น ้ำหนักนอ้ยกว่ำ 40 กก. หรอืดชันีมวล

กำย (BMI) นอ้ยกว่ำ 17 

— เน่ืองจำกควำมเสีย่งจำกกำรกดทบัของฟูกอำจ

เพิม่ขึน้เมือ่เวลำผ่ำนไปตรวจสอบชอ่งว่ำงระหว่ำงเตยีง

ฟูกและ/หรอืรำวขำ้งเตยีงเป็นระยะๆเปลีย่นฟูกหำก

ชอ่งว่ำงอำจเป็นสำเหตุของกำรตดิอยู่กบัเตยีง 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการลืน่ไถลผ่านชอ่งเปิด

เตยีงตอบสนองควำมตอ้งกำรทัง้หมดส ำหรบัระยะห่ำงสูงสุด

อย่ำงไรก็ตำมเป็นไปไดว่้ำคนตวัเล็กอำจลืน่ไถลผ่ำนชอ่งเปิด

ระหว่ำงรำวขำ้งเตยีงหรอืผ่ำนชอ่งเปิดระหว่ำงรำวขำ้งเตยีงและ

ส่วนรองรบัฟูก 

— ใหค้วำมสนใจเป็นพเิศษหำกใชเ้ตยีงส ำหรบักำรดูแล

ผูป่้วยทีต่วัเล็ก 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

กำรจดักำรสำยไฟไม่เหมำะสมกำรเชือ่มต่อทีไ่ม่ถูกตอ้งและกำร

ใชอุ้ปกรณท์ีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตอำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำชอ็ตและ

ผลติภณัฑเ์สยีหำย 

— หำ้มงอตดัหรอืท ำใหส้ำยไฟของผลติภณัฑเ์สยีหำย 

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสำยไฟไม่พนักนัหรอืเสยีหำยเมือ่

ใชผ้ลติภณัฑ ์

— ถอดปลัก๊ไฟกอ่นเคลือ่นยำ้ยเตยีง 

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกำรเดนิสำยไฟถูกตอ้งและกำร

เชือ่มต่อเหมำะสม 

— หำ้มใชอุ้ปกรณท์ีไ่ม่ไดร้บัอนุญำต 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการสะดุดการพนักนัหรอืการรดัคอ

กำรเดนิสำยเคเบลิทีไ่ม่เหมำะสมอำจท ำใหเ้กดิอนัตรำยจำกกำร

สะดุดกำรพนักนัหรอืกำรรดัคอได ้

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ดนิสำยไฟและยดึสำยไฟทัง้หมด

อย่ำงถูกตอ้ง 

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไม่มห่ีวงของสำยไฟส่วนเกนิยืน่

ออกมำจำกผลติภณัฑ ์

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

แหล่งก ำเนิดประกำยไฟอำจท ำใหเ้กดิกำรไหมห้รอืไฟไหมไ้ด ้

— ตอ้งวำงเตยีงไวใ้นบรเิวณทีป่ลอดภยัจำกแหล่งก ำเนิด

ประกำยไฟ (เครือ่งท ำควำมรอ้นเตำผงิ ฯลฯ) 

— ผูป่้วยและผูช้ว่ยตอ้งไม่สูบบุหร ีข่ณะใชห้รอืท ำงำนกบั

เตยีง 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

เพือ่หลกีเลีย่งกำรบำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำยขณะใชง้ำน

ผลติภณัฑ:์ 

— กำรดูแลอย่ำงใกลช้ดิเป็นสิง่จ ำเป็นเมือ่ใชผ้ลติภณัฑ ์

ใกลก้บัเด็กหรอืสตัวเลีย้ง 

— อย่ำปล่อยใหเด็กเล่นกบัผลติภณัฑ ์

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

กำรใชง้ำนและ/หรอืกำรกระจำยน ้ำหนักไม่ถูกตอ้งอำจท ำใหเ้กดิ

กำรบำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำยได ้

— หลกีเลีย่งกำรลงน ้ำหนักทีข่ำ

— ชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นยำ้ยไดจ้ะตอ้งเปิดใชง้ำนหลงัจำกที่

ผูใ้ชว้ำงอย่ำงเหมำะสมและปลอดภยัแลว้เท่ำนั้น

— อย่ำใชเ้กนิกว่ำน ้ำหนักกำรท ำงำนทีป่ลอดภยั

เน่ืองจำกเตยีงอำจเสยีหำยหรอืคว ่ำได ้

ขอ้ควรระวงั! 

— ส ำหรบัผูท้ีเ่ขำ้หรอืออกจำกเตยีงใหล้ดระดบัเตยีงใหอ้ยู่ใน

ระดบัควำมสูงทีเ่หมำะสมเสมอส ำหรบักำรขึน้หรอืลงเตยีง

สำมำรถใชส่้วนพนักพงิของส่วนรองรบัฟูกเพือ่ชว่ยจดั

ต ำแหน่งหลงัของบุคคลใหอ้ยู่ในต ำแหน่งทีน่ั่งมำกขึน้ส่วน

พนักพงิของส่วนรองรบัฟูกไม่ไดม้ไีวเ้พือ่รองรบัและ/หรอื

ยกรำ่งกำยของบุคคลขึน้ทัง้หมดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ

ผูป่้วยนอนรำบโดยใหห้ลงัอยู่ตรงกลำงส่วนพนักพงิใน

ขณะทีย่กส่วนพนักพงิขึน้น ้ำหนักสูงสุดทีอ่นุญำตส ำหรบั

ส่วนพนักพงิคอื 45%ของน ้ำหนักทีใ่ชง้ำนทีป่ลอดภยั

สูงสุด 

— ลดระดบัเตยีงไปทีต่ ำแหน่งต ่ำสุดเสมอกอ่นปล่อยใหผู้ป่้วย

อยู่บนเตยีงโดยไม่มใีครดูแล 

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไม่มสีิง่ใดอยู่ใตเ้หนือหรอืใกลเ้ตยีง

ทีส่ำมำรถกดีขวำงกำรปรบัควำมสูงไดเ้ชน่เฟอรนิ์เจอร ์

ลฟิตห์รอืกรอบหนำ้ต่ำง 



Medley Ergo ของ Invacare®

7 60133899-A 

ขอ้ควรระวงั! 

อุปกรณเ์สรมิทีไ่ม่ไดม้ำกบัเตยีงหรอืไม่ใชข่องแทอ้ำจส่งผลต่อกำร

ท ำงำนและควำมปลอดภยัของผลติภณัฑไ์ด ้

— ใชเ้ฉพำะอุปกรณเ์สรมิทีม่ำกบัเตยีงส ำหรบัผลติภณัฑท์ี่

อยู่ในระหว่ำงกำรใชง้ำนเท่ำนั้น

— เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมภิำค

โปรดดูแคตตำล็อกหรอืเว็บไซต ์Invacare ในประเทศของ

คุณส ำหรบัอุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วนอะไหล่ทีม่หีรอื

ตดิต่อตวัแทน Invacare ในทอ้งถิน่ของคุณดูทีอ่ยู่ทำ้ย

เอกสำรนี้

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

ผลติภณัฑอ์ำจรอ้นขึน้เมือ่โดนแสงแดดหรอืแหล่งควำมรอ้น

อืน่ๆ 

— อย่ำใหผ้ลติภณัฑถ์ูกแสงแดดโดยตรงเป็นระยะ

เวลำนำน 

— เก็บผลติภณัฑใ์หห้่ำงจำกแหล่งควำมรอ้น 

ขอ้ควรระวงั! 

ควำมเสีย่งต่อกำรบำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำย 

— มคีวำมเสีย่งทีนิ่ว้จะเขำ้ไปตดิอยู่ในชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นที่

ไดข้องเตยีง 

— ระวงันิว้ของคุณ 

ขอ้สงัเกต! 

เตยีงไม่มตีวัแยกสญัญำณ (สวติซห์ลกั) หำกจ ำเป็นตอ้งถอดเตยีง

ดว้ยระบบไฟฟ้ำ 

— วำงเตยีงในลกัษณะทีส่ำมำรถถอดปลัก๊หลกั

ของเตยีงไดง้่ำย 

ขอ้สงัเกต! 

กำรสะสมของใยผำ้ฝุ่ นและสิง่สกปรกอืน่ๆอำจท ำใหผ้ลติภณัฑ ์

เสยีหำยได ้

— รกัษำผลติภณัฑใ์หส้ะอำดเสมอ 

2.2. ฟูก 

ขอ้สงัเกต! 

— กำรประเมนิควำมเสีย่งจะตอ้งด ำเนินกำรโดยผูเ้ช ีย่วชำญ

เสมอกอ่นทีจ่ะใชฟู้กกบัเตยีงของ Invacare เพือ่ประเมนิ

ควำมเขำ้กนัไดแ้ละควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนกบัเตยีงตอ้ง

ใหค้วำมเอำใจใส่เป็นพเิศษกอ่นทีจ่ะใชฟู้กของ Dynamic 

— หำกคุณมขีอ้สงสยัเกีย่วกบักำรใชเ้ตยีงพรอ้มฟูกของ 

Invacare ของคุณโปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรInvacare เพือ่

ขอค่ำแนะน ำ 

คําเตอืน! 

มุมมองดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการใชร้าวขา้งเดยีง

และฟูกรว่มกนั: 

เพือ่ใหม้คีวำมปลอดภยัในระดบัสูงสุดเมือ่ใชร้ำวขำ้งเตยีงตอ้งใช ้

มำตรกำรขัน้ต ่ำและมำตรกำรสูงสุดส ำหรบัฟูก

— ส ำหรบัขนำดฟูกทีถู่กตอ้งดูตำรำงขนำดฟูกในบทที ่9 

ขอ้มูลทำงเทคนิค, 26 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีงและ/หรอืหายใจไม่ออก

— ผูใ้ชอ้ำจตดิอยู่และ/หรอืหำยใจไม่ออกหำกชอ่งว่ำงใน

แนวนอนระหว่ำงฟูกกบัดำ้นในของรำวขำ้งเตยีงใหญ่

เกนิไปใชฟู้กและรำวขำ้งเตยีงทีม่คีวำมกวำ้ง (และควำม

ยำว) ขัน้ต ่ำตำมทีร่ะบุในตำรำงขนำดฟูกในบทที ่9 ขอ้มูล

ทำงเทคนิค,26 

— พงึระวงัว่ำกำรใชฟู้กทีห่นำหรอืนุ่มมำก (ควำมหนำแน่น

ต ่ำ) หรอืฟูกทัง้สองแบบผสมกนัจะเพิม่ควำมเสีย่ง

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการลม้

ผูใ้ชอ้ำจตกจำกขอบเตยีงและไดร้บับำดเจ็บสำหสัหำกระยะใน

แนวตัง้ Ⓐ ระหว่ำงส่วนบนสุดของฟูกกบัขอบรำวกัน้เตยีง/ส่วน

ปลำยเตยีงสัน้เกนิไปดูภำพดำ้นบน 

— เวน้ระยะ Ⓐ ใหห้ำ่งอย่ำงนอ้ย 22 ซม.เสมอ 

— ใชฟู้กและรำวขำ้งเตยีงทีม่คีวำมสูงสูงสุดตำมทีร่ะบุใน

ตำรำงขนำดฟูกในบทที่

2.3. ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

คําเตอืน! 

ความเสีย่งจากการทํางานผดิปกตเิน่ืองจากการรบกวน

ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

กำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำระหว่ำงผลติภณัฑนี์แ้ละอุปกรณ์

ไฟฟ้ำอืน่ๆสำมำรถเกดิขึน้ไดแ้ละรบกวนฟังกช์นักำรปรบัดว้ยไฟฟ้ำ

ของผลติภณัฑนี์เ้พือ่ป้องกนัลดหรอืขจดักำรรบกวนทำง

แม่เหล็กไฟฟ้ำดงักล่ำว: 

— ใชเ้ฉพำะสำยไฟอุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วนอะไหล่และ

ชิน้ส่วนอะไหล่แทเ้ท่ำนั้นเพือ่ไม่ใหม้กีำรปล่อยคลืน่

แม่เหล็กไฟฟ้ำเพิม่ขึน้หรอืลดควำมตำ้นทำนทำง

แม่เหล็กไฟฟ้ำของผลติภณัฑนี์้

— หำ้มใชอุ้ปกรณส์ือ่สำรทีใ่ชค้ลืน่ควำมถีว่ทิยุ (RF) แบบ

พกพำใกลก้ว่ำ 30 ซม.จำกส่วนใดส่วนหน่ึงของผลติภณัฑ ์

นี ้(รวมทัง้สำยไฟ)

— หำ้มใชผ้ลติภณัฑนี์ใ้กลก้บัอุปกรณผ์่ำตดัทีใ่ชค้วำมถีสู่ง

แบบแอคทฟีและหอ้งป้องกนัควำมถีว่ทิยุของระบบส ำหรบั

กำรถ่ำยภำพดว้ยสนำมแม่เหล็กซึง่มคีวำมเขม้ของกำร

รบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำสูง 

— หำกมสีิง่รบกวนเกดิขึน้ใหเ้พิ่มระยะห่ำงระหว่ำงผลติภณัฑนี์้

กบัอุปกรณอ์ืน่ๆหรอืปิดสวติช ์

— โปรดดูขอ้มูลโดยละเอยีดและปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในหวัขอ้

10 ควำมเขำ้กนัไดท้ำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ (EMC) หนำ้ 27 
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คําเตอืน! 

ความเสีย่งจากการทํางานผดิปกตเิน่ืองจากการรบกวน

ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

หำ้มใชเ้ตยีงนีใ้กลห้รอืวำงซอ้นกบัอปุกรณไ์ฟฟ้ำอืน่ๆ

นอกเหนือจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ต่อไปนีเ้น่ืองจำกอำจส่งผลใหก้ำร

ท ำงำนไม่ถูกตอ้งหำกจ ำเป็นตอ้งมกีำรใชง้ำนดงักล่ำวจะตอ้ง

สงัเกตเตยีงและอุปกรณอ์ืน่ๆอย่ำงใกลช้ดิเพือ่ตรวจสอบว่ำ

อุปกรณท์ ำงำนเป็นปกตเิตยีงนีส้ำมำรถใชร้วมกบัอุปกรณเ์สรมิที่

Invacare ใหก้ำรรบัรองและ/หรอืชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

ไฟฟ้ำทำงกำรแพทยท์ีเ่ช ือ่มต่อกบัหวัใจ (ในหวัใจ) หรอืหลอด

เลอืด (ในหลอดเลอืด) โดยตอ้งค ำนึงถงึประเด็นต่อไปนี:้ 

— ไม่ควรยดึอุปกรณไ์ฟฟ้ำทำงกำรแพทยไ์วก้บั

อุปกรณเ์สรมิของเตยีงทีท่ ำจำกโลหะและ/หรอืชิน้ส่วน

อะไหล่เชน่รำวขำ้งเตยีงเสำยกเสำใหข้องเหลวเขำ้หลอด

เลอืดปลำยเตยีง ฯลฯ 

— ควรเก็บสำยไฟของอุปกรณไ์ฟฟ้ำทำงกำรแพทยใ์หห่้ำง

จำกอุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วนอะไหล่หรอืชิน้ส่วน

อืน่ๆทีเ่คลือ่นทีไ่ดข้องเตยีง 

2.4. ฉลากและสญัลกัษณบ์นผลติภณัฑ ์

ป้ายแสดงขอ้มูลผลติภณัฑ ์

ฉลำกระบุผลติภณัฑต์ดิไวบ้นโครงเตยีงและมขีอ้มูลของผลติภณัฑห์ลกัรวมถงึ

ขอ้มูลทำงเทคนิค 

หมำยเลขประจ ำผลติภณัฑ ์

หมำยเลขอำ้งองิ 

ตวัระบุอุปกรณเ์ฉพำะ 

ผูผ้ลติ 

วนัทีผ่ลติ 

อุปกรณท์ำงกำรแพทย ์

สูงสุด น ้ำหนักของผูใ้ช ้

สูงสุด น ้ำหนักทีใ่ชไ้ดอ้ย่ำงปลอดภยั

อุปกรณ ์CLASS II 

ส่วนทีใ่ชก้บัผูป่้วย Type B 

สอดคลอ้งกบัระเบยีบ WEEE 

มำตรฐำนควำมสอดคลอ้งของยุโรป 

กำรประเมนิควำมสอดคลอ้งของสหรำชอำณำจกัร (UKCA) 

ตวัย่อส ำหรบัขอ้มูลทำงเทคนิค: 

• AC = ไฟฟ้ำกระแสสลบั

• Max = สูงสุด

• min = นำที

• Iin = กระแสไฟเข้ำ

• Uin = แรงดันไฟฟ ้ำขำํเข้ำ
• Int. = ไม่ต่อเนื่อง

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มูลทำงเทคนิค โปรดดูที ่ 9 ขอ้มูลทำงเทคนิค, 

26 

ป้ายแสดงขอ้มูลอืน่ ๆ 

อ่ำนคู่มอืกำรใชง้ำนกอ่นใชผ้ลติภณัฑนี์แ้ละปฏบิตัติำมค ำแนะน ำดำ้นควำม

ปลอดภยัและค ำแนะน ำกำรใชง้ำนทัง้หมด 

ค ำนิยำมของนำท ีน ้ำหนัก ต ่ำสุด ควำมสูง

และนำท ีดชันีมวลกำยของผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่ 

ดู 1.3 วตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน, 4 

โปรดดูคู่มอืกำรใชง้ำนส ำหรบัขนำดฟูกที่

ถูกตอ้ง 

ดู 9 ขอ้มูลทำงเทคนิค, 26 

น ้ำหนักรวมของผลติภณัฑโ์ดยองิจำกน ้ำหนักสูงสุดที่

สำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

ขดีจ ำกดัอุณหภูม ิ

ขดีจ ำกดัควำมชืน้ 

ขดีจ ำกดัควำมดนับรรยำกำศ 

สภำวะกำรจดัเก็บและกำรขนส่ง 

สภำวะกำรใชง้ำน 
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ระบุบรเิวณทีม่คีวำมเสีย่งเพิม่ขึน้ทีจ่ะเกดิกำรหนีบเทำ้บรเิวณดำ้นล่ำงของ

ส่วนปลำยเตยีงใกลก้บัลูกลอ้ 

ดู 4.1.1 ควำมสูงของเตยีงในระดบัต ำ่, 16 (มเีฉพำะในรุน่ทีป่รบัระดบัต ่ำได ้

ของผลติภณัฑนี์เ้ท่ำนั้น) 

ท ำเครือ่งหมำยแสดงต ำแหน่งของกำรเชือ่มต่อเพือ่ดูวธิกีำรปรบั

สมดุลทีอ่ำจเกดิขึน้ (ไม่มใีนทุกรุน่ของผลติภณัฑนี์)้ 

ป้ายบนราวขา้งเตยีงสําหรบัความยาว 3/4 

ระบุพืน้ทีสู่งสุดระหว่ำงรำวขำ้งเตยีงกบัปลำยเตยีงดำ้นศรีษะดูค ำแนะน ำกำร

ตดิตัง้ในคู่มอืเล่มนีห้รอืค ำแนะน ำทีม่ำพรอ้มกบัรำวขำ้งเตยีง 
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3 การตดิต ัง้

3.1. ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย

ชิน้ส่วนทีเ่สยีหำยอำจส่งผลต่อควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

− ตรวจสอบชิน้ส่วนทัง้หมดส ำหรบัควำมเสยีหำยระหว่ำงกำร

ขนส่งกอ่นใชง้ำน

− ในกรณีทีเ่กดิควำมเสยีหำยหำ้มใชผ้ลติภณัฑแ์ละตดิต่อ

ผูใ้หบ้รกิำร Invacare เพือ่ขอค ำแนะน ำเพิม่เตมิ

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 

กำรประกอบเตยีงและกำรตดิตัง้อุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วน

อะไหล่ตอ้งด ำเนินกำรโดยชำ่งผูช้ ำนำญกำรหรอืผูท้ีไ่ดร้บักำร

ฝึกอบรมทีเ่หมำะสมเท่ำนั้น

− ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำอย่ำงรอบคอบหำกคุณมคี ำถำม

เกีย่วกบักำรประกอบโปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิำร  Invacare

− หำ้มถอดอุปกรณไ์ฟฟ้ำของเตยีงหรอืใชร้ว่มกบัอุปกรณ์

ไฟฟ้ำอืน่ๆ

− หลงัจำกกำรประกอบแต่ละคร ัง้ใหต้รวจสอบว่ำไดล็้อค

อุปกรณท์ัง้หมดอย่ำงเหมำะสมและชิน้ส่วนทัง้หมดท ำงำน

ถูกตอ้ง

ขอ้สงัเกต! 

− เพือ่ป้องกนักำรควบแน่นไม่ควรใชเ้ตยีงจนกว่ำจะถงึอุณหภูมใิน

กำรท ำงำนดู 9 ขอ้มูลทำงเทคนิค, 26 

3.2. ส่วนหลกัของเตยีง 

Ⓐ ปลำยเตยีง 2 ชิน้ 

Ⓑ ส่วนรองรบัฟูกส่วนพนักพงิ

Ⓒ ส่วนรองรบัฟูกส่วนตน้ขำ/ขำ

Ⓓ ลูกลอ้ 4 ชิน้ 

Ⓔ มอเตอรส่์วนพนักพงิทีส่่วนรองรบัฟูก

Ⓕ มอเตอรแ์ละกล่องควบคุมส่วนตน้ขำ/ขำทีส่่วนรองรบัฟูก

Ⓖ ส่วนยดืฟูก 4 ชิน้ 

Ⓗ มอเตอรสู์ง/ต ่ำ (กำรปรบัควำมสูง)

รโีมทคอนโทรล (ไม่แสดงในภำพ)

รำงขำ้งเตยีงไม่ไดจ้ดัส่งมำในกำรก ำหนดค่ำหลกัส ำหรบัขอ้มูล

เพิม่เตมิเกีย่วกบัรำวขำ้งเตยีงและอุปกรณเ์สรมิอืน่ๆโปรดตดิต่อ

ตวัแทน Invacare ของคุณ 

รายการอืน่ 

ยงัมรีำยกำรต่อไปนีร้วมอยู่ในผลติภณัฑท์ีจ่ะส่งมอบดว้ย: 

ชิน้ส่วน ปรมิาณ 

คู่มอืกำรใชง้ำน 1 

ตวัเลือ่นรำวขำ้งเตยีง 4 

ฉลำกส ำหรบักำรตดิอยู่กบั

อุปกรณ ์
4 

3.3. การประกอบเตยีง 

1. คลำยสกรูแบบหมุนดว้ยมอืทัง้สองขำ้ง

2. ดนัแท่งเชือ่มต่อทีค่ร ึง่บนของส่วนรองรบัฟูกเขำ้ไปในท่อดำ้นขำ้งทีค่ร ึง่ล่ำง

ของส่วนรองรบัฟูก

3. ขนัสกรูแบบหมุนดว้ยมอืทัง้สองตวัใหแ้น่น

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำตวัยึดฟูกทัง้สีอ่ยู่ในต ำแหน่งชีข้ึน้ดำ้นบน
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5. หมุนแหวนล็อคทีป่ลำยเตยีงใหอ้ยู่ในต ำแหน่ง OPEN

6. ล็อคตวัยดึของส่วนรองรบัฟูกใหอ้ยู่ในต ำแหน่งสูง Ⓐ หรอืต ำแหน่งⒷ เขำ้

กบัปลำยเตยีงและกดใหเ้ขำ้ทีจ่นแน่น (เป็นเร ือ่งปกตทิีจ่ะมชีอ่งวำงเล็กๆ

ระหว่ำงชอ่งดำ้นบนกบัตวัยดึ)

7. หมุนแหวนล็อคไปทีต่ ำแหน่ง LOCK

ขอ้ควรระวงั! 

แหวนล็อคชว่ยใหแ้น่ใจว่ำส่วนรองรบัฟูกจะไม่สำมำรถหลุดออก

จำกส่วนปลำยเตยีงทัง้สองดำ้นโดยไม่ไดต้ัง้ใจได ้

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำล็อคแหวนล็อคทุกอนัและอยู่ในชอ่ง

ดำ้นบนตำมทีแ่สดงในภำพ 

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดย้ดึตวัยดึทุกตวัไวใ้นต ำแหน่ง

เดยีวกนั (สูงหรอืต ่ำ)

การตดิฉลาก 

(รุน่ทีป่รบัระดบัตํ่าไดเ้ท่านัน้)

1. ตดิป้ำยเตอืนกำรบบีรดัทีเ่ทำ้ (จดัส่งแยกต่ำงหำก) ทีด่ำ้นล่ำงสุดของส่วน

ปลำยเตยีงใกลก้บัลูกลอ้ทัง้ 4 ดำ้น

3.4. ตดิต ัง้ Rastofix 

(อุปกรณ9์เสรมิ) 

1. กดดำ้นล่ำงของ Rastofix ทีป่ลำยเตยีงบรเิวณเทำ้

2. บบีปลำยดำ้นบนของ Rastofix เขำ้ดว้ยกนั

3. หมุน Rastofix ระหว่ำงแถบแลว้ปล่อย

4. เลือ่นฝำพลำสตกิและล็อคดำ้นล่ำงของ rastofix

3.5. กล่องควบคุม 

ขอ้สงัเกต! 

− ตอ้งแขวนสำยไฟใหพ้น้จำกพืน้และไม่ใหก้ดีขวำงลูกลอ้

กล่องควบคุมตดิอยู่กบัมอเตอรบ์รเิวณตน้ขำ 

กล่องควบคุม Ⓐ มำพรอ้มกบัฉลำกทีม่สีญัลกัษณแ์สดงต ำแหน่งทีจ่ะต่อปลัก๊

มอเตอร:์ 

• มอเตอรข์องส่วนตน้ขำ Ⓑ

• มอเตอรส่์วนปลำยเตยีงดำ้นปลำยเทำ้ Ⓒ

• มอเตอรพ์นักพงิ Ⓓ

• รโีมทคอนโทรล Ⓔ

• มอเตอรห์วัเตยีงส่วนศรีษะ Ⓕ

กล่องควบคุมจะมไีฟ LED สเีขยีว Ⓖ ทีจ่ะแสดงว่ำมกีำรเชือ่มต่อกบั

แหล่งจ่ำยไฟหลกัแลว้เมือ่เช ือ่มต่อกบัแหล่งจ่ำยไฟหลกัแลว้ไฟ LED สี

เขยีว Ⓖ จะสว่ำงขึน้ 

3.6. การเก็บสายไฟ 

ขอ้สงัเกต! 

− ตอ้งแขวนสำยไฟใหพ้น้จำกพืน้และไม่กดีขวำงลูกลอ้
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เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ำยไฟเสยีหำยเมือ่เปิดใชง้ำนมอเตอรใ์หป้ฏบิตัติำมค ำแนะน ำ

ดำ้นล่ำง 

1. ถอดตวัหนีบล็อคทีต่ดิตัง้ไวล่้วงหนำ้ทัง้หมดออก

2. ตรวจสอบฉลำกบนสำยมอเตอรสู์ง/ต ่ำ (แบบขด) และเสยีบปลัก๊สำยเคเบลิ

บนมอเตอรป์ลำยเตยีงทีเ่กีย่วขอ้ง (ดำ้นหวัหรอืเทำ้)

3. ใส่กลบัเขำ้ทีแ่ละปิดตวัหนีบล็อคของมอเตอรแ์ละตรวจดใูหแ้น่ใจว่ำเสยีบ

สำยเคเบลิจนแน่น

4. ยกพนักพงิขึน้ดว้ยตนเองและสำยหวัขบัทีห่ลวมเขำ้กบัมอเตอร ์

5. ใส่กลบัเขำ้ทีแ่ละปิดตวัหนีบล็อคของมอเตอรแ์ละตรวจดใูหแ้น่ใจว่ำเสยีบ

สำยเคเบลิจนแน่น

6. เดนิสำยไฟหลกัผ่ำนหมดท่อของมอเตอรแ์ละขอเกีย่วโครงดำ้นขำ้งเตยีงซึง่

อยู่ใกลก้บัเตำ้รบัไฟฟ้ำมำกขึน้ 

7. ต่อปลัก๊สำยไฟหลกัเขำ้กบัเตำ้รบัไฟฟ้ำ

8. ยกเตยีงขึน้ไปยงัต ำแหน่งสูงสุด

9. เดนิสำยเคเบลิมอเตอรสู์ง/ต ่ำผ่ำนหมุดท่อมอเตอร ์

10. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำล็อคหมุดท่อไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง

11. วำงปลำยส่วนทีข่ดของสำยมอเตอรสู์ง/ต ่ำไวบ้นขอเกีย่วทีป่ลำยเตยีง

12. กอ่นน ำเตยีงไปใชใ้หต้รวจสอบว่ำชิน้ส่วนทัง้หมดท ำงำนอย่ำงรำบรืน่และไม่มี

สำยมอเตอรห์อ้ยอยู่บนพืน้หรอืถูกบบีขณะยำ้ยเตยีง

3.7. การตดิต ัง้ราวขา้งเตยีง 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อความเสยีหายของบคุคล 

มคีวำมเสีย่งต่อกำรตดิอยู่กบัเตยีงหรอืกำรบบีรดัขณะประกอบ

หรอืถอดรำวขำ้งเตยีง 

− ระวงันิว้ของคุณ

− ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำอย่ำงรอบคอบ

− หลงัจำกกำรประกอบแต่ละคร ัง้ใหต้รวจสอบว่ำไดล็้อค

อุปกรณท์ัง้หมดอย่ำงเหมำะสมและรำวขำ้งเตยีงท ำงำน

ถูกตอ้ง

ราวขา้งเตยีงสําหรบัความยาว 3/4 แบบถอดออกได ้ 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัอุปกรณม์คีวำมเสีย่งทีจ่ะเขำ้ไป

ตดิอยู่ระหว่ำงส่วนรองรบัฟูกรำวขำ้งเตยีงและส่วนปลำยเตยีงหรอื

หำยใจไม่ออก 

− เมือ่ใชร้ำวขำ้งเตยีงแบบถอดออกไดต้รวจสอบใหแ้น่ใจเสมอ

ว่ำระยะห่ำงระหว่ำงส่วนปลำยเตยีงกบัขอบดำ้นบนของทีจ่บั

รำวขำ้งเตยีงอยู่ห่ำงจำกส่วนหวัเตยีงนอ้ยกว่ำ 6 ซม. และ

ส่วนปลำยเตยีงมำกกว่ำ 32 ซม.



Medley Ergo ของ Invacare®

13 60133899-A 

ราวขา้งเตยีง Scala 2 

การตดิต ัง้ราวขา้งเตยีง 

1. 

วำงรำวขำ้งเตยีงไวเ้หนือโครงเตยีงดำ้นบนสุดทีม่รีะบบปลดล็อค Ⓐ ทีป่ลำย

หวัเตยีง 

ตอ้งตดิตัง้ส่วนตะขอเกีย่วของรำวขำ้งเตยีงตำมค ำแนะน ำส ำหรบัรำว

ขำ้งเตยีง 

2. 

ขนัสกรูแบบหมุนดว้ยมอื Ⓑ ใหแ้น่นเพือ่ตดิตัง้รำวขำ้งเตยีงกบัโครงดำ้น

บนสุดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกำรตดิตัง้มั่นคงและถูกล็อคไวแ้น่น

การถอดราวขา้งเตยีง 

1. คลำยสกรูแบบหมุนดว้ยมอืทัง้สองตวั 8 และถอดรำวขำ้งเตยีงออก

การตดิต ัง้ราวขา้งเตยีงของ Aria และ Bella 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีง / หายใจไม่ออก

ผูใ้ชอ้ำจตดิหรอืตกจำกเตยีงไดห้ำกตดิตัง้รำวขำ้งเตยีงไม่ถูกตอ้ง

หรอืรำวไดร้บัควำมเสยีหำย 

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดใ้ส่ตวัเลือ่นทัง้หมดเขำ้ไปในรำง

เลือ่นทีส่วนปลำยเตยีงอย่ำงถูกตอ้ง

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำตดิตัง้สกรูล็อคทีด่ำ้นล่ำงของรำง

เลือ่นไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง

กำรตดิตัง้รำวไมข้ำ้งเตยีงของ Bella และรำวเหล็กขำ้งเตยีงของ Aria มี

ลกัษณะแบบเดยีวกนั 

การประกอบระบบรางเลือ่น 

1. 

ดนัหมุด Ⓐ ออกจำกดำ้นหลงัผ่ำนตวัเลือ่น Ⓑและแน่ใจว่ำเขำ้ล็อคพรอ้ม

กบัเสยีงคลกิ 

2. ท ำในลกัษณะเดยีวกนักบัหมุดทัง้สีใ่นตวัเลือ่นแต่ละตวั

การตดิระบบรอ่นและการตดิต ัง้ราวขา้งเตยีง 

1. ยกเตยีงขึน้ 1/3 ของควำมสูงทัง้หมด

2. 

คลำยสกรูทีด่ำ้นล่ำงของรำงเลือ่นทีด่ำ้นใดดำ้นหน่ึงของปลำยเตยีงแลว้ดนั

ตวัเลือ่นไปครึง่หน่ึงใหเ้ขำ้กบัรำงเลือ่นจนกระทั่งยดึในต ำแหน่งดว้ยเสยีง

คลกิ 

ขอ้สงัเกต! 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรำวขำ้งเตยีงอยู่ในต ำแหน่งทีถู่กตอ้ง: 

− ตอ้งตดิตัง้รำวขำ้งเตยีงพรอ้มกบัมอืจบัในหมุดดำ้นบน

− ตอ้งหมุนมอืจบัของรำวขำ้งเตยีงไปทำงดำ้นนอกเตยีง

3. 

ดนัรำวขำ้งเตยีงดำ้นบนใหเ้ขำ้กบัหมุดดำ้นบนทัง้สองตวั 

4. 

ทีป่ลำยอกีดำ้นของรำวขำ้งเตยีงใหด้นัหมุดดำ้นบนทัง้สองตวัใหเ้ขำ้กบัปลำย

รำว 

5. 

ดนัอุปกรณเ์สรมิใหเ้ขำ้กบัรำงเลือ่นจนกระทั่งยดึเขำ้ต ำแหน่งดว้ยเสยีงคลกิ (=

ยดึในต ำแหน่งดำ้นล่ำงอย่ำงถูกตอ้ง) 

6. ตดิรำวขำ้งเตยีงกบัปลำยทัง้สองขำ้งเหมอืนในขัน้ตอนที ่4
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7. ดนัรำวขำ้งเตยีงทัง้สองขำ้งไปจนสุดจนกระทั่งรำวดำ้นบนล็อคในต ำแหน่ง

ดำ้นบน

8. 

ขนัสกรใูตร้ำวขำ้งเตยีงดำ้นล่ำงใหแ้น่นอกีคร ัง้ในมุมของปลำยเตยีงแต่ละ

มุม 

กอ่นน ำเตยีงไปใชง้ำนตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำล็อครำวขำ้งเตยีงดว้ย

สกรูไวอ้ย่ำงถูกตอ้งเพือ่ใหใ้ชง้ำนรำวขำ้งเตยีงดงักล่ำวไดอ้ย่ำงรำบรืน่ 

3.8. การตดิต ัง้ส่วนต่อสาํหรบัรองรบัฟูก 

ส ำหรบัผูป่้วยทีสู่งกว่ำ 2 เมตรแนะน ำใหข้ยำยเตยีงดว้ยส่วนต่อส ำหรบัรองรบัฟูก 

สำมำรถขยำยเตยีงเพิม่ทีป่ลำยเทำ้ของเตยีงได ้15 ซม. 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

ผูใ้ชอ้ำจตกจำกเตยีงตดิหรอืหำยใจไม่ออกได ้

− เพิม่ฟูกเมือ่ขยำยขนำดเตยีงออกทุกคร ัง้

− ตอ้งมรีะยะห่ำงระหว่ำงปลำยเตยีงและขอบโคง้ของฟูก

มำกกว่ำ 2.5 ซม. เพือ่ป้องกนัไม่ใหนิ้ว้ตดิ

(อุปกรณเ์สรมิ) 

1. 

ควรตดิตัง้ส่วนต่อทีป่ลำยเตยีง 

2. 

หมุนตวัหนีบเพือ่ปลดล็อค 

3. 

ถอดรำงขำ้งเตยีงออก 

4. 

ถอดปลำยเตยีงบรเิวณเทำ้ออก 

5. 

ใส่ส่วนต่อส ำหรบัส่วนรองรบัฟูกทัง้สองดำ้นเขำ้กบัโครงและยดึใหแ้น่น

ดว้ยน็อตและสลกั 

6. 

ตดิตัง้ปลำยเตยีงบรเิวณเทำ้กลบัเขำ้ไปใหม่และยดึเขำ้กบัตวัยดึ 
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7. ตดิส่วนขยำยแผ่นรองฟูกเขำ้กบัแผ่นรองฟูก

หำกเตยีงมทีีจ่บัฟูกประกอบไวก้บัส่วนขำ (ดูที ่ 4.6 กำรปรบัส่วนขำ, 18)

ตอ้งหมุนเพือ่ไม่ใหต้ดิกบัฟูก 

8. 

เปลีย่นฟูกหรอืชิน้ส่วนฟูกทีเ่หมำะสม 

ควรยดึชิน้ส่วนฟูกทีห่ลวมไวก้บัส่วนปลำยเตยีงบรเิวณเทำ้

เสมอ 

9. ตดิตัง้รำวขำ้งเตยีงถำ้มี

ขอ้สงัเกต! 

หำกใชร้ำวขำ้งเตยีงของ Aria/Bella จะตอ้งใชเ้ฉพำะรุน่ทีย่ำวกว่ำ

เท่ำนั้น 

3.9. การถอดเตยีง 

1. ถอดรำงขำ้งเตยีงและเสำยกออก

2. ปรบัเตยีงใหอ้ยู่ต ำแหน่งต ่ำสุดและปรบัส่วนรองรบัฟูกทัง้หมดใหอ้ยู่ใน

ต ำแหน่งแนวนอน

3. ถอดสำยไฟของเตยีงออก

4. ถอดสำยไฟออกจำกมอเตอรป์ลำยเตยีงและถอดออกจำกขอเกีย่วโครงและ

แนวท่อของหมุด

5. ถอดสำยไฟออกจำกมอเตอรพ์นักพงิ

6. แยกส่วนรองรบัฟูกออกจำกส่วนปลำยเตยีง

7. แยกดำ้นศรีษะและดำ้นปลำยเทำ้ของส่วนรองรบัฟูกออกจำกกนั
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4 การใชง้านเตยีง 

4.1. ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของบุคคลและความเสยีหาย

ต่อทรพัยส์นิ 

− ตอ้งวำงเตยีงเพือ่ไม่ใหล้ฟิตห์รอืเฟอรนิ์เจอรข์ดัขวำงกำร

ปรบัระดบัควำมสูง

− ระวงัอย่ำใหส่้วนใดของรำ่งกำยถูกบบีรดัระหว่ำงส่วนทีย่ดึ

อยู่กบัที ่(เชน่ รำวขำ้งเตยีง ส่วนปลำยเตยีง ฯลฯ) และ

ชิน้ส่วนทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้

− เด็กไม่ควรใชร้โีมทคอนโทรล

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 

กรณีทีผู่ป่้วยทีม่อีำกำรสบัสนหรอืกระสบักระส่ำยหรอือำกำร

กระตุกจ ำเป็นตอ้งใชเ้ตยีง:

− หำกเตยีงมกีำรตดิตัง้รโีมทคอนโทรลทีต่ ัง้ค่ำใหล็้อคได ้ให ้

ล็อคฟังกช์นัของรโีมทคอนโทรล 

− หรอืตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ก็บรโีมทคอนโทรลใหพ้น้จำก

มอืผูป่้วย

ความสูงของเตยีงในระดบัตํ่า 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีงหรอืการบบีรดั

พืน้ทีว่่ำงระหว่ำงส่วนทีเ่คลือ่นไหวและส่วนทีอ่ยู่กบัทีข่องเตยีง

อำจแคบลงมำกเมือ่ลดระดบัเตยีงซึง่ขึน้อยู่กบักำรก ำหนดค่ำ 

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำเทำ้ของคุณไม่อยู่ใกลห้รอือยู่ใตส่้วนที่

เคลือ่นทีไ่ดข้ณะลดระดบัเตยีง

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ดนิสำยไฟอย่ำงถูกตอ้งและไม่ถูก

บบีเมือ่ลดระดบัเตยีงลง

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 

ควำมสูงขัน้ต ่ำในกำรท ำงำนของเตยีงจะต ่ำมำกซึง่ขึน้อยู่กบักำร

ก ำหนดค่ำ 

กำรใชท่้ำทำงทีไ่ม่เหมำะสม/ไม่ถูกตอ้งขณะใชง้ำนทีร่ะดบัควำม

สูงต ่ำอำจท ำใหผู้ดู้แลไดร้บับำดเจ็บได ้

− ระวงัท่ำทำงของรำ่งกำยเมือ่ดูแลผูใ้ช ้

ตวัยดึฟูก 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ 

หำกไม่ไดต้ดิตัง้ตวัยดึฟูกอย่ำงเหมำะสมฟูกอำจลืน่ไถลไป

ดำ้นขำ้งและท ำใหผู้ใ้ชต้กจำกเตยีงได ้

− หำ้มใชเ้ตยีงทีไ่ม่มตีวัยดึฟูก

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำไดต้ดิตัง้ตวัยดึฟูกอย่ำงถูกตอ้ง

และหงำยขึน้ 

− ใชต้วัยดึฟูกทีม่ำกบัเตยีงเท่ำนั้น

4.2. รโีมทคอนโทรล 

รโีมทคอนโทรลอำจม ี3 หรอื 4 ปุ่ มเพือ่สั่งงำนฟังกช์นัไฟฟ้ำของเตยีงยงัสำมำรถ

ตดิตัง้รโีมทคอนโทรลทีม่ฟัีงกช์นัล็อคไดด้ว้ย 

ส่วนพนกัพงิ 

1. ขึน้: กดดำ้นซำ้ยของปุ่ ม ()

2. ลง: กดดำ้นขวำของปุ่ ม()

การปรบัความสูง 

1. ขึน้: กดดำ้นซำ้ยของปุ่ ม ()

2. ลง: กดดำ้นขวำของปุ่ ม ()

ส่วนตน้ขา 

1. ขึน้: กดดำ้นซำ้ยของปุ่ ม ()

2. ลง: กดดำ้นขวำของปุ่ ม ()

ฟังกช์นัการเอยีง 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งในการบาดเจ็บทีร่า้ยแรงกำรเอนดำ้นศรีษะลงพืน้

อำจส่งผลถงึชวีติต่อผูใ้ชท้ีม่คีวำมดนัโลหติเพิม่ขึน้ง่ำยบรเิวณ

ส่วนบนของรำ่งกำย 

− แนะน ำใหใ้ชง้ำนฟังกช์นัปรบัเอนเฉพำะผูท้ีไ่ดร้บักำร

ฝึกอบรมทำงกำรแพทยเ์ท่ำนั้น

− ท ำกำรประเมนิทำงกำรแพทยเ์สมอกอ่นเอนเตยีงของผูใ้ชท้ี่

ต ำแหน่งของขำใหอ้ยู่สูงกว่ำหวัใจ 

− ฟังกช์นัปรบัเอนไม่ใชฟั่งกช์นั Trendelenburger และตอ้ง

ไม่ใชเ้พือ่กำรรกัษำพยำบำล

1. ดำ้นศรีษะยกสูง: กดดำ้นซำ้ยของปุ่ ม ().

2. ดำ้นปลำยเทำ้ยกสูง: กดดำ้นขวำของปุ่ ม ().

หำกเตยีงมฟัีงกช์นัป้องกนักำรเอนเพยีงอย่ำงเดยีวจะไม่สำมำรถปรบัเอนดำ้น

ปลำยเทำ้ได:้ 

1. ดำ้นศรีษะยกสูง: กดดำ้นซำ้ยของปุ่ ม ().

2. ต ำแหน่งแนวนอน: ลดเตยีงลงไปจนสุด () หรอืสำมำรถ

ท ำไดโ้ดยกำรกดปุ่ มปรบัควำมสูงเพือ่ยกขึน้จนสุด

การล็อคฟังกช์นัการทํางาน 

กำรล็อคฟังกช์นักำรท ำงำนป้องกนักำรใชปุ้่ มฟังกช์นับำงปุ่ มไม่ว่ำรโีมทคอนโทรลจะ

มกีีปุ่่ มก็สำมำรถล็อคทีละปุ่ มได ้

1. เสยีบกุญแจ A ลงในชอ่งกุญแจทีอ่ยู่ดำ้นบนฟังกช์นัทีต่อ้งกำร

2. หำกตอ้งกำรล็อคใหห้มุนกุญแจตำมเข็มนำฬกิำ

3. หำกตอ้งกำรปลดล็อกใหห้มุนกุญแจทวนเข็มนำฬกิำ

4.3. ลูกลอ้และเบรค 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการตดิ/การบบีรดั

เบรคทัง้หมดเป็นแบบใชเ้ทำ้เหยยีบ 

− อย่ำปล่อยเบรคดว้ยนิว้มอื
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ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

ผูใ้ชอ้ำจลม้ขณะขึน้หรอืลงจำกเตยีงหำกไม่ไดล็้อคเบรค 

− ล็อคเบรคเสมอกอ่นทีผู่ใ้ชจ้ะขึน้หรอืลงจำกเตยีงหรอืเมือ่

ดูแลผูใ้ช ้

ลูกลอ้อำจท ำใหม้ีรอยบนพืน้ผวิทีม่คุีณสมบตัดูิดซบัประเภทต่ำงๆ

เชน่พืน้ทีไ่ม่เคลอืบหรอืพืน้ทีเ่คลอืบไม่ดเีพือ่ป้องกนัรอยInvacare® 

แนะน ำใหใ้ชอุ้ปกรณป้์องกนัทีเ่หมำะสมระหว่ำงลูกลอ้กบัพืน้ 

เบรคลูกลอ้ 

การล็อคเบรก - ขัน้ตอนชิน้ส่วนตวันอก Ⓑ ของทีเ่หยยีบเบรก 

กำรปลดล็อคเบรก - ขัน้ตอนชิน้ส่วนตวัใน Ⓐ ของทีเ่หยยีบเบรก 

4.4. การใชง้านราวขา้งเตยีง 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีงหรอืหายใจไม่ออก

มคีวำมเสีย่งทีจ่ะเขำ้ไปตดิอยู่ระหว่ำงส่วนรองรบัฟูกรำวขำ้งเตยีง

และส่วนปลำยเตยีงหรอืหำยใจไม่ออก 

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกำรตดิตัง้อุปกรณถู์กตอ้งและไดข้นั

รำวขำ้งเตยีงใหแ้น่นเสมอ

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการลม้

หำกตดัสนิใจว่ำผูใ้ชต้อ้งกำรรำวขำ้งเตยีง: 

− หำ้มทิง้ผูป่้วยไวบ้นเตยีงขณะทีร่ำวขำ้งเตยีงลดต ่ำลงโดยไม่

มใีครดูแล

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรำวขำ้งเตยีงอยู่ในต ำแหน่งสูงสุดและ

ล็อคไวอ้ย่ำงเหมำะสมขณะทีไ่ม่มคีนดูแลผูป่้วย

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

หำกรำวขำ้งเตยีงไม่ไดล็้อคอย่ำงถูกตอ้งรำวอำจหล่นลงมำได ้

− ดงึ/ดนัรำวกัน้อนับนสุดของรำวขำ้งเตยีงเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำ

ระบบล็อคถูกล็อคไวอ้ย่ำงเหมำะสม

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

มคีวำมเสีย่งต่อกำรตดิอยู่กบัเตยีงหรอืกำรบบีรดัขณะใชง้ำนรำว

ขำ้งเตยีง 

− ระวงันิว้และส่วนต่ำงๆของรำ่งกำยของผูป่้วย

− หำ้มกดหรอืท ำรำวขำ้งเตยีงตกขณะจบัรำว

การใชง้านรางดา้นขา้ง Scala 2 

ขอ้สงัเกต! 

− เมือ่เคลือ่นทีร่ำวขำ้งเตยีงใหว้ำงมอืของคุณเฉพำะในบรเิวณ

ทีม่ป้ีำยก ำกบัตรงดำ้มจบัเท่ำนั้น

1. ขึน้: ยกและดงึรำวกัน้อนับนสุด Ⓑ ของรำวขำ้งเตยีงขึน้จนสุดดว้ยตวัล็อค

(ปุ่ มปลดล็อค) Ⓐ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำล็อคเขำ้ทีแ่ลว้

2. ลง: กดและปล่อยปุ่ ม A และดนัรำวกัน้อนับนสุด 8 ของรำวขำ้งเตยีงออกจำก

ตวัล็อค

ราวขา้งเตยีงของ Aria และ Bella 

การใชง้านราวขา้งเตยีง 

เพิม่ระดบัราวขา้งเตยีงขึน้ 

1. ใชม้อืจบัทัง้สองดำ้นบนรำวบนสุดเพือ่ยกรำวขำ้งเตยีงใหเ้ขำ้ล็อคในต ำแหน่ง

บนสุดพรอ้มกบัเสยีงคลกิ

ลดระดบัราวขา้งเตยีงลง 

กดสลกัของระบบรอ้น Ⓐ ทีป่ลำยดำ้นหน่ึงของเตยีงและลดรำวขำ้งเตยีงลงไปที่

ต ำแหน่งต ่ำสุด

2. ท ำขัน้ตอนซ ำ้กบัปลำยอกีดำ้นของเตยีง

การใชง้านราวขา้งเตยีง 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการตดิอยู่กบัเตยีงหรอืหายใจไม่ออก

มคีวำมเสีย่งทีจ่ะเขำ้ไปตดิอยู่ระหว่ำงส่วนรองรบัฟูกรำวขำ้งเตยีง

และส่วนปลำยเตยีงหรอืหำยใจไม่ออก 

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกำรตดิตัง้อุปกรณถู์กตอ้งและไดข้นัรำว

ขำ้งเตยีงใหแ้น่นเสมอ

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการลม้

หำกตดัสนิใจว่ำผูใ้ชต้อ้งกำรรำวขำ้งเตยีง 

− หำ้มทิง้ผูป่้วยไวบ้นเตยีงขณะทีร่ำวขำ้งเตยีงลดต ่ำลงโดยไม่มี

ใครดูแล

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรำวขำ้งเตยีงอยู่ในต ำแหน่งสูงสุดและ

ล็อคไวอ้ย่ำงเหมำะสมขณะทีไ่ม่มคีนดูแลผูป่้วย
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ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

หำกรำวขำ้งเตยีงไม่ไดล็้อคอย่ำงถูกตอ้งรำวอำจหล่นลงมำได ้

− ดงึ/ดนัรำวกัน้อนับนสุดของรำวขำ้งเตยีงเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำ

ระบบล็อคถูกล็อคไวอ้ย่ำงเหมำะสม

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

มคีวำมเสีย่งต่อกำรตดิอยู่กบัเตยีงหรอืกำรบบีรดัขณะใชง้ำนรำว

ขำ้งเตยีง 

− ระวงันิว้และส่วนต่ำงๆของรำ่งกำยของผูป่้วย

− หำ้มกดหรอืท ำรำวขำ้งเตยีงตกขณะจบัรำว

4.5. เสายก 

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

เตยีงอำจพลกิคว ่ำไดห้ำกใชด้ำ้มจบัขณะทีห่นัเสำยกออกจำก

เตยีง 

− เสำยกตอ้งอยู่ในต ำแหน่งทีด่ำ้มจบัหอ้ยอยู่เหนือบรเิวณ

เตยีงเสมอ

− หำ้มโหลดน ้ำหนักเกนิน ้ำหนักสูงสุดทีเ่สำยกสำมำรถรบัได;้

80 กก.

วางเสายก 

สำมำรถวำงเสำยกไวท้ำงดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำของส่วนหวัเตยีง 

1. ใส่เสำยกลงในท่อเสำยกแลว้ยดึดว้ยสกรูแบบหมุนดว้ยมอื

ไม่จ ำเป็นตอ้งขนัสกรูแบบหมุนดว้ยมอืใหแ้น่นในกรณีที่

คุณตอ้งกำรใหเ้สำยกแกว่งไปทำงดำ้นขำ้งของเตยีง 

การปรบัความสูงของดา้มจบั 

ควรปรบัควำมสูงของดำ้มจบัใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชเ้สมอ 

1. จบัเชอืกไวข้ณะเลือ่นตวัล็อคสำยพลำสตกิ A ขึน้หรอืลงจนดำ้มจบัถงึควำม

สูงทีต่อ้งกำร

2. ล็อคดำ้มจบัโดยกดเชอืกกลบัเขำ้ไปในตวัล็อค A และดงึดำ้มจบัลง

ขอ้สงัเกต! 

หลงักำรปรบัควำมสูงของดำ้มจบั: 

− ตรวจสอบว่ำเชอืกสองเสน้ทีอ่ยู่เหนือตวัล็อคเชอืกขนำนกนั

และอยู่ภำยในตวัล็อค

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดล็้อคเชอืกไวอ้ย่ำงเหมำะสมโดยกำรดงึ

ดำ้มจบัแรงๆ

4.6. การปรบัส่วนขา 

ใชง้ำนส่วนขำโดยยกทีจ่บัฟูกขึน้: 

1. ขึน้: ยกทีจ่บัฟูกตรงส่วนขำขึน้ 

2. ลง: ยกทีจ่บัฟูกตรงส่วนขำขึน้แลว้ลดระดบัลง

หำกขยำยควำมยำวของเตยีงออกไปจนสุดจะไม่สำมำรถจบัทีจ่บัฟูกได ้

และตอ้งจดักำรส่วนขำดว้ยกำรยกส่วนขำไปทำงดำ้นขำ้งโดยตรง 

4.7. การวางตําแหน่งในกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทยอ์ำจตอ้งจดัใหส่้วนรองรบัฟูกทัง้หมดหรอืบำงส่วน

ใหอ้ยู่ในแนวนอนเชน่กำรจดัใหส่้วนหลงัของเตยีงอยู่ในแนวนอนส ำหรบักำรชว่ย

ฟ้ืนคนืชพี (CPR)  

กำรท ำใหส่้วนรองรบัฟูกอยู่ในแนวนอนสำมำรถท ำไดโ้ดย 

• ใชฟั้งกช์นัควบคุมกำรท ำงำนบนรโีมทคอนโทรลหรอื

• ในกรณีทีไ่ฟฟ้ำขดัขอ้งหรอืจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงเรง่ด่วนใหใ้ชก้ำร

ปลดอุปกรณด์ว้ยมอืในกรณีฉุกเฉินและลดระดบัส่วนรองรบัฟูกใหต้ ่ำลง

ใหดู้ที ่4.7.1 กำรปลดส่วนรองรบัฟูกในกรณีฉุกเฉิน, 18 

การปลดส่วนรองรบัฟูกในกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีทีไ่ฟฟ้ำขดัขอ้งหรอืมอเตอรไ์ม่ท ำงำนอำจจ ำเป็นตอ้งปลดส่วนหลงัส่วนตน้

ขำหรอืส่วนขำออกแบบฉุกเฉินไม่สำมำรถปลดกำรปรบัควำมสูงแบบฉุกเฉินได ้

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ

− จ ำเป็นตอ้งมอีย่ำงนอ้ย 2 คนส ำหรบักำรปลดส่วนรองรบั

ฟูกในกรณีฉุกเฉิน

− เมือ่ปลดส่วนรองรบัฟูกระดบัอำจลดต ่ำลงอย่ำงรวดเรว็อย่ำ

สมัผสัดำ้นล่ำงของส่วนรองรบัฟูกขณะทีล่ดระดบัลง

ขอ้สงัเกต! 

− กอ่นปลดส่วนรองรบัฟูกในกรณีฉุกเฉินใหถ้อดปลัก๊ออก

จำกเตำ้รบัหลกั

1. สองคนจบัส่วนรองรบัฟูก

2. คนใดคนหน่ึงระบุต ำแหน่งมอเตอรท์ีต่อ้งกำรและดงึสลกันิรภยัออกมำ

3. ทัง้สองคนค่อยๆลดส่วนส ำหรบัวำงฟูกลงจนสุด

การจดัเก็บและการขนส่ง 

เตยีงสำมำรถเคลือ่นยำ้ยหรอืจดัเก็บในสภำพทีป่ระกอบแลว้หรอืถอดประกอบก็ได ้
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ดู 3.9 กำรถอดเตยีง, 15 ส ำหรบัค ำแนะน ำอย่ำงละเอยีดเกีย่วกบัวธิถีอดประกอบ

เตยีง 

ในกำรขนยำ้ยหรอืจดัเก็บเตยีงทีป่ระกอบแลว้ 

1. ถอดสำยไฟออกจำกเตำ้รบัหลกั

2. มว้นสำยไฟและใหแ้น่ใจว่ำไม่ตกจำกพืน้ในระหว่ำงกำรขนส่งหรอืกำร

จดัเก็บเพือ่ไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยขึน้ 
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5 ตวัเลอืกและอุปกรณเ์สรมิ

5.1. รายการอุปกรณเ์สรมิทีม่จํีาหน่าย 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเขา้กนัไดข้องเตยีงกบัชิน้สว่นเสรมิ

กำรใชง้ำนผลติภณัฑนี์ร้ว่มกบัชิน้ส่วนเสรมิทีไ่ม่ใชข่อง 

Invacare ทีไ่ม่เหมำะสมอำจท ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืควำม

เสยีหำยได ้

− จะตอ้งด ำเนินกำรประเมนิควำมเสีย่งโดยผูเ้ช ีย่วชำญกอ่นจงึ

จะใชเ้ตยีงของ Invacare รว่มกบัผลติภณัฑข์องผูผ้ลติรำย

อืน่

− ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบักำรใชเ้ตยีงของ Invacare

รวมกบัผลติภณัฑจ์ำกผูผ้ลติรำยอืน่ โปรดตดิต่อผู ้

ใหบ้รกิำรของ Invacare ของคุณเพือ่ขอขอ้มูล

ขอ้สงัเกต! 

− ใชเ้ฉพำะอุปกรณเ์สรมิและอะไหล่แทเ้ท่ำนั้น สำมำรถสั่งซ ือ้

รำยกำรอุปกรณเ์สรมิและอะไหล่และคู่มอืกำรใชง้ำนเพิม่เตมิ

ไดจ้ำก Invacare

เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมภิำค โปรดดูแคตตำล็อกหรอื

เว็บไซต ์Invacare ในประเทศของคุณส ำหรบัรำยละเอยีดเกีย่วกบั

อุปกรณเ์สรมิทีม่จี ำหน่ำยหรอืตดิต่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยของ Invacare 

• รำวขำ้งเตยีง

− Scala Basic 2

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำว 3/4 (168 ซม. x 40 ซม.)

ตดิตัง้ทีท่่อดำ้นขำ้ง ปุ่ มส ำหรบัปล่อยดำ้นศรีษะ

− Scala Basic Plus 2

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำว 3/4 (168 ซม. X 40 ซม.)

ตดิตัง้ทีท่่อดำ้นขำ้ง ปุ่ มส ำหรบัปล่อยดำ้นศรีษะ

− Scala Medium 2

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำว 3/4 (165 ซม. x 46 ซม.)

ตดิตัง้ทีท่่อดำ้นขำ้ง ปุ่ มส ำหรบัปล่อยดำ้นศรีษะ

− Scala Decubi 2

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำว 3/4 (168 ซม. x 54 ซม.)

ตดิตัง้ทีท่่อดำ้นขำ้ง ปุ่ มส ำหรบัปล่อยดำ้นศรีษะ

− Bella

รำวไมข้ำ้งเตยีงแบบพบัได ้ควำมยำวเต็ม (205 ซม. x 40 ซม.) ตดิตัง้

บนรำงเลือ่นทีส่่วนปลำยเตยีง ปล่อยปุ่ มทีป่ลำยทัง้สองขำ้ง

− Bella ทีข่ยำยออก

รำวไมข้ำ้งเตยีงแบบพบัได ้ควำมยำวเต็ม (220 ซม. x 40 ซม.) ตดิตัง้

บนรำงเลือ่นทีส่่วนปลำยเตยีง ปล่อยปุ่ มทีป่ลำยทัง้สองขำ้ง

− Aria

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำวเต็ม (206 ซม. x 40 ซม.)

ตดิตัง้บนรำงเลือ่นทีส่่วนปลำยเตยีง ปล่อยปุ่ มทีป่ลำยทัง้สองขำ้ง

− Verso HC

รำวเหล็กขำ้งเตยีงแบบพบัได ้ ควำมยำว 3/4 (150 ซม. x 40 ซม.)

ตดิตัง้ทีท่อดำ้นขำ้ง ปุ่ มส ำหรบัปล่อยดำ้นขำ

• ส่วนต่อส ำหรบัรองรบัฟูก (ดำ้นปลำยเทำ้) – 15 ซม.

• เสำยก

• ดำ้มจบัส่วนรองรบัแบบยดึตำยตวั - 25 ซม. x 30 ซม., 25 ซม. x 80 ซม.,

40 ซม. x 30 ซม., 40 ซม. x 50 ซม. หรอื 40 ซม. x 80 ซม.

• รโีมทคอนโทรล

− พรอ้มปุ่ มปรบัส่วนหลงั ตน้ขำ และควำมสูง

− พรอ้มฟังกช์นัปรบัส่วนหลงั ตน้ขำ ควำมสูง และกำรเอยีงและยกเลกิเอยีง

− พรอ้มฟังกช์นัปรบัส่วนหลงั ตน้ขำ ควำมสูง และยกเลกิเอยีง

• Soft Tilt – ระบบจดัต ำแหน่งผูป่้วยทีต่ดิตัง้บนโครงและส่วนรองรบัฟูก

• ชิน้ส่วนส ำหรบัขนส่ง

5.2. โครงยดึสําหรบัขนส่ง 

ใชโ้ครงยดึส ำหรบัขนส่งเพือ่จดัเก็บและเคลือ่นยำ้ยเตยีง: 

1. 

2.
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3. 4. 

5. 6. 
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6 การบํารุงรกัษา 

6.1. ขอ้มูลการบํารุงรกัษาทัว่ไป 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย 

− หำ้มด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรบ ำรุงรกัษำหรอืกำร

ใหบ้รกิำรใดๆขณะทีผ่ลติภณัฑอ์ยู่ในระหว่ำงกำรใชง้ำน

ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรบ ำรุงรกัษำทีอ่ธบิำยไวใ้นคู่มอืเล่มนีเ้พือ่ใหผ้ลติภณัฑ ์

สำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง

6.2. การตรวจสอบประจําวนั

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหาย 

ชิน้ส่วนทีเ่สยีหำยหรอืสกึหรอือำจส่งผลต่อควำมปลอดภยัของ

ผลติภณัฑ ์

− ควรตรวจสอบผลติภณัฑทุ์กคร ัง้ทีใ่ชง้ำน

− อย่ำใชผ้ลติภณัฑห์ำกพบควำมเสยีหำยหรอืสงสยัในควำม

ปลอดภยัของส่วนใดส่วนหน่ึงของผลติภณัฑต์ดิต่อผูใ้ห ้

บรกิำรInvacare ทนัทแีละด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำยงัไม่ใช ้

งำนผลติภณัฑจ์นกว่ำจะมกีำรซอ่มแซม

รายการตรวจสอบประจําวนั 

 ตรวจสอบเตยีงดว้ยสำยตำตรวจสอบชิน้ส่วนทัง้หมดส ำหรบัควำมเสยีหำย

ภำยนอกหรอืกำรสกึหรอ 

 ตรวจสอบฮำรด์แวรจุ์ดยดึชิน้ส่วนยดึตรงึและจุดหมุนเพือ่ดูว่ำมกีำรสกึหรอ

แตกหลุดลุยเสยีรูปหรอืเสือ่มสภำพหรอืไม่ 

 ตรวจสอบรโีมทคอนโทรลและหวัขบั (actuator) ทัง้หมดเพือ่กำรใชง้ำนที่

รำบรืน่

6.3. ขอ้มูลการใหบ้รกิารทัว่ไป 

ขอ้สงัเกต! 

− ตอ้งยดึส่วนรองรบัฟูกในระหว่ำงกำรตรวจสอบเพือ่ใหบ้รกิำร

เพือ่ป้องกนัส่วนรองรบัฟูกหลุดลงมำโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

− เฉพำะบุคลำกรทีไ่ดร้บัค ำแนะน ำหรอืกำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็น

เท่ำนั้นทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรและบ ำรุงรกัษำเตยีงได ้

− หลงัจำกกำรเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่น ำไปใชซ้ ำ้หรอืหำก

ฟังกช์นักำรท ำงำนของเตยีงเปลีย่นแปลงไปจะตอ้งรบักำร

บรกิำรตำมรำยกำรตรวจสอบ

สำมำรถท ำสญัญำกำรบรกิำรไดใ้นประเทศทีม่สี ำนักงำนขำยของInvacare ใน

บำงประเทศ Invacare เสนอหลกัสูตรกำรบรกิำรและกำรบ ำรุงรกัษำเตยีง

รำยกำรอะไหล่และคู่มอืกำรใชง้ำนเพิม่เตมิสำมำรถดูไดจ้ำก Invacare 

ก่อนใช ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำชิน้ส่วนแบบปรบัดว้ยมอืและแบบไฟฟ้ำทัง้หมดท ำงำน

อย่ำงถูกตอ้งและอยู่ในสถำนะทีป่ลอดภยั

หลงัจาก 3 เดอืน 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำชิน้ส่วนแบบปรบัดว้ยมอืและแบบไฟฟ้ำทัง้หมดใชง้ำนได ้

และสลกัสกรูน็อตฯลฯถูกขนัไวแ้น่น

ทุกปี 

• เรำแนะน ำใหท้ ำกำรทดสอบควำมปลอดภยัในหวัขอ้ประสทิธภิำพกำร

ท ำงำนและสถำนะเชงิกลของหวัขบั (actuator)

ทุก 2 ปี 

• เรำแนะน ำอย่ำงยิง่ใหร้บับรกิำรตำมรำยกำรตรวจสอบดำ้นล่ำงหลงัจำกกำรใช ้

งำนตำมปกต ิ2 ปีและทุกๆสองปี

กำรบรกิำรส ำหรบัหวัขบั (actuator) รโีมทคอนโทรลและชดุควบคุม

คอืกำรเปลีย่นชิน้ส่วนทีบ่กพรอ่ง 

รายการตรวจสอบการบาํรุงรกัษา 

จุดตรวจสอบ 

 กำรตรวจสอบทุกส่วนของเตยีงดว้ยสำยตำ (ไม่มกีำรเปลีย่นรูป) 

 แหวนล็อกสลกัสลกัปลำยแยกและแหวนยดึพลำสตกิ – ล็อคอย่ำงถูกตอ้งและ

ไม่เสยีหำย 

 สกรู - ขนัแน่น 

 กำรเชือ่ม - ไม่เสยีหำย (ไม่มกีำรสกึหรอ)  

 ลูกลอ้ (กลิง้ไดไ้ม่สะดุด) 

 ส่วนต่ำงๆของลูกลอ้ – ขนัแน่น 

 เบรคลูกลอ้ – ล็อคอย่ำงถูกตอ้ง 

 มอเตอรท์ัง้หมด - ท ำงำนอย่ำงถูกตอ้ง (ดว้ยควำมเรว็ปกตแิละเสยีงรบกวนต ่ำ)

 สำยไฟ – ต่อสำยอย่ำงถูกตอ้งและไม่เสยีหำย 

 ปลัก๊ไฟ – ไม่เสยีหำย 

 ระบบล็อคและเคลือ่นยำ้ยรำวบำ้งเตยีง - ล็อคอย่ำงถูกตอ้งและท ำงำนไดอ้ย่ำง

รำบรืน่ 

 อุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วนอะไหล่ – ประกอบถูกตอ้งและท ำงำนไดถู้กตอ้ง 

 ควำมเสยีหำยของส่วนเคลอืบ – ซอ่มแซมแลว้ 

 กำรร ัว่ไหลของน ้ำมนั – ตรวจสอบน ้ำมนัหล่อลืน่

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บหรอืความเสยีหายต่อ

ทรพัยส์นิ 

กำรร ัว่ไหลของน ้ำมนัอำจท ำใหเ้กดิอุบตัเิหตุพลดัตกหกลม้หรอื

ไฟไหม ้

− ตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรหำกตรวจพบกำรร ัว่ไหลของไขมนัหรอื

สำรตกคำ้งอืน่ๆ
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6.4. การตรวจสอบหลงัการยา้ยตําแหน่ง - เตรยีมความพรอ้ม

สําหรบัผูใ้ชร้ายใหม ่

ขอ้สงัเกต! 

เมือ่ยำ้ยเตยีงแลว้จะตอ้งมกีำรตรวจสอบอย่ำงละเอยีดถีถ่ว้นกอ่น

มอบใหแ้กผู่ใ้ชร้ำยใหม่ 

− กำรตรวจสอบตอ้งด ำเนินกำรโดยผูเ้ช ีย่วชำญทีไ่ดร้บักำร

ฝึกอบรม

− ส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำตำมปกตโิปรดดูตำรำงกำรบ ำรุงรกัษำ

6.5. การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทัว่ไป 

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการปนเป้ือน

− ใชด้ว้ยควำมระมดัระวงัและใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีเ่หมำะสม

ขอ้ควรระวงั! 

ความเสีย่งต่อการเกดิไฟฟ้าชอ็ตและความเสยีหายของ

ผลติภณัฑ ์

− ปิดสวติซอ์ุปกรณแ์ละตดักำรเชือ่มต่อจำกแหล่งจ่ำยไฟ

หลกัหำกมี

− เมือ่ท ำควำมสะอำดชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกสใ์หพ้จิำรณำ

ระดบักำรป้องกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้ำเขำ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ

ไม่มนี ้ำกระเซน็ไปทีป่ลัก๊หรอืเตำ้รบัทีผ่นัง

− หำ้มสมัผสัปลัก๊ไฟดว้ยมอืทีเ่ปียก

ขอ้สงัเกต! 

ของเหลวหรอืวธิกีำรทีไ่ม่ถูกตอ้งอำจท ำอนัตรำยหรอืสรำ้งควำม

เสยีหำยใหก้บัผลติภณัฑ ์

− น ้ำยำท ำควำมสะอำดและน ้ำยำฆ่ำเชือ้ทีใ่ชท้ัง้หมดตอ้งมี

ประสทิธภิำพใชง้ำนรว่มกนัไดแ้ละตอ้งปกป้องวสัดุทีใ่ชส้ำรนั้น

ในกำรท ำควำมสะอำด

− หำ้มใชข้องเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น (ด่ำงกรดฯลฯ) หรอืน ้ำยำ

ท ำควำมสะอำดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นเรำขอแนะน ำน ้ำยำท ำควำม

สะอำดในครวัเรอืนทั่วไปเชน่น ้ำยำลำ้งจำนหำกไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็น

อย่ำงอืน่ในค ำแนะน ำในกำรท ำควำมสะอำด 

− หำ้มใชต้วัท ำละลำย (เซลลูโลสทนิเนอรอ์ะซโิตนฯลฯ) ที่

เปลีย่นแปลงโครงสรำ้งของพลำสตกิหรอืละลำยฉลำกทีแ่นบ

มำ

− ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำผลติภณัฑแ์หง้สนิทกอ่นน ำไปใช ้

อกีคร ัง้

ส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ในสภำพแวดลอ้มทำง

คลนิิกหรอืสถำนพยำบำลส ำหรบักำรดูแลระยะยำวใหป้ฏบิตัติำม

ขัน้ตอนในสถำนพยำบำลของคุณ 

ชว่งเวลาการทําความสะอาด 

ขอ้สงัเกต! 

กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้เป็นประจ ำชว่ยใหก้ำรปฏบิตังิำน

เป็นไปอย่ำงรำบรืน่เพิม่อำยุกำรใชง้ำนและป้องกนักำรปนเป้ือน 

− ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ผลติภณัฑ:์

− อย่ำงสมํ่ำเสมอในขณะใชง้ำน

− กอ่นและหลงัขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร

− เมือ่สมัผสักบัของเหลวจำกรำ่งกำย

− กอ่นกำรใชง้ำนส ำหรบัผูใ้ชใ้หม่

การทําความสะอาดดว้ยมอื 

ส่วนประกอบทัง้หมด (ไม่รวมสิง่ทอทีถ่อดออกได)้ 

• น ้ำยำท ำควำมสะอำด: เรำแนะน ำใหใ้ชผ้งซกัฟอกแบบออ่นทีม่ค่ีำ pH เป็น

กลำงหรอืเกอืบเป็นกลำง (5-9)

สำมำรถใชผ้ลติภณัฑท์ีม่จี ำหน่ำยทั่วไปไดเ้ชน่น ้ำยำลำ้งจำน

หรอืน ้ำยำท ำควำมสะอำดเอนกประสงคอ์่ำนค ำแนะน ำบนฉลำก

น ้ำยำท ำควำมสะอำดและใชต้ำมควำมเขม้ขน้ทีร่ะบุ

• สูงสุดอุณหภูมนิ ้ำ: 40 °C

1. เชด็พืน้ผวิใหส้ะอำดดว้ยผำ้นุ่มชบุสำรละลำยผงซกัฟอกเล็กนอ้ยจนกว่ำดนิที่

มองเห็นจะถูกขจดัออก

2. ขจดัครำบผงซกัฟอกทัง้หมดดว้ยผำ้ชบุน ้ำหมำดๆ

3. เชด็ใหแ้หง้โดยใชผ้ำ้นุ่มสะอำด

สิง่ทอทีถ่อดออกได ้(รวมทัง้เบำะและฟูก) 

• ดูฉลำกทีแ่นบมำส ำหรบัแต่ละผลติภณัฑ ์

คําแนะนําในการฆ่าเชือ้ 

ในสถานทีพ่กัอาศยั

• น ้ำยำฆ่ำเชือ้: เรำแนะน ำใหใ้ชน้ ้ำยำฆ่ำเชือ้พืน้ผวิทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล ์

(แอลกอฮอล ์70-90%)

โปรดอ่ำนค ำแนะน ำบนฉลำกน ้ำยำฆ่ำเชือ้ฉลำกใหข้อ้มูล

เกีย่วกบัประเภทเชือ้ทีค่รอบคลุม (แบคทเีรยีเชือ้รำและ/หรอื

ไวรสั) ควำมเขำ้กนัไดก้บัวสัดุและเวลำทีเ่หมำะสมในกำร

สมัผสักบัพืน้ผวิ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำพืน้ผวิไดร้บักำรท ำควำมสะอำดกอ่นกำรฆ่ำเชือ้ 

2. ใชผ้ำ้นุ่มชบุน ้ำหมำดๆและเชด็ฆ่ำเชือ้พืน้ผวิทีเ่ขำ้ถงึไดท้ัง้หมดและปล่อยให ้

พืน้ผวิชุม่ดว้ยน ้ำยำฆ่ำเชือ้ตำมระยะเวลำกำรสมัผสัทีร่ะบไุวบ้นฉลำก

3. ปล่อยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้

การดูแลในโรงพยาบาล 

ปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรฆ่ำเชือ้ในสถำนทีข่องคุณและใชเ้ฉพำะน ้ำยำฆ่ำเชือ้และวธิทีี่

ระบไุว ้

6.6. การหล่อลืน่ 

เรำแนะน ำใหห้ล่อลืน่เตยีงตำมค ำแนะน ำต่อไปนีห้ลงักำรบรกิำรและกำรท ำควำม

สะอำดหรอืเมือ่ใดก็ตำมทีจ่ ำเป็นเพือ่ลดกำรเสยีดส ี

ส่วนของเตยีง วธิกีารหล่อลืน่ 

จุดหมุนในส่วนรองรบัฟูก 
น ้ำมนั (ส ำหรบัท ำควำม

สะอำดทำงกำรแพทย)์ 

จุดยดึมอเตอรท์ีส่่วนรองรบัฟูก 
น ้ำมนั (ส ำหรบัท ำควำม

สะอำดทำงกำรแพทย)์ 
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สะอำดทำงกำรแพทย)์ 

ตลบัลูกปืนมอเตอรแ์ละแท่งปรบัควำมตงึ 
น ้ำมนั (ส ำหรบัท ำควำม

สะอำดทำงกำรแพทย)์ 

ระบบรอ่นรำงไมข้ำ้งเตยีงตอ้งไม่หล่อถูกลืน่ดว้ยน ้ำมนัเพรำะจะท ำให ้

รำงไมเ้คลือ่นตวัไดช้ำ้ 

ส ำหรบักำรสั่งซ ือ้น ้ำมนัทีถู่กตอ้งโปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรInvacare
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7 หลงัการใชง้าน 

7.1. การกําจดั

โปรดรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและรไีซเคลิผลติภณัฑนี์ผ้่ำนสถำนทีร่บัรไีซเคลิ

เมือ่หมดอำยุกำรใชง้ำน 

ถอดแยกชิน้ส่วนผลติภณัฑแ์ละส่วนประกอบเพือ่ใหส้ำมำรถแยกและรไีซเคลิวสัดุ

แต่ละชนิดได ้

กำรก ำจดัและกำรรไีซเคลิผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ตอ้งเป็นไปตำม

กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัส ำหรบักำรจดักำรของเสยีในแต่ละประเทศตดิต่อ

บรษิทัจดักำรขยะในพืน้ทีข่องคุณเพือ่ขอขอ้มูล 

7.2. การเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่นําไปใชซ้ํา้ 

ผลติภณัฑนี์เ้หมำะส ำหรบักำรใชซ้ ำ้หำกตอ้งกำรเตรยีมผลติภณัฑใ์หพ้รอ้มส ำหรบั

ผูใ้ชร้ำยใหม่ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

• กำรตรวจสอบ

• กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ 

ดูขอ้มูลโดยละเอยีดที ่6 กำรบ ำรุงรกัษำ, 22 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดส่้งมอบคู่มอืกำรใชง้ำนไปพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์

หำกตรวจพบควำมเสยีหำยหรอืไม่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกตหิำ้มใชผ้ลติภณัฑซ์ ำ้

8 การแกไ้ขปัญหา 

8.1. การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า 

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได ้ การแกไ้ข 

ไฟแสดงสถำนะหลกัไม่สว่ำง 

ไม่ไดเ้สยีบสำยไฟหลกั เสยีบสำยไฟ 

ฟิวสใ์นชดุควบคุมขำด *เปลีย่นชดุควบคุม

ชดุควบคุมมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นชดุควบคุม

ไฟแสดงสถำนะหลกัสว่ำงขึน้แต่มอเตอรไ์ม่ท ำงำนรเีลยใ์นชดุควบคุมส่ง

เสยีงคลกิ 

ไม่ไดเ้สยีบปลัก๊มอเตอรเ์ขำ้ไปในชดุ

ควบคุมจนสุด 

เสยีบปลัก๊มอเตอรเ์ขำ้กบัชดุควบคุม

อย่ำงถูกตอ้ง 

มอเตอรม์ขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นมอเตอร ์

สำยมอเตอรเ์สยีหำย *เปลีย่นสำย

ชดุควบคุมมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นชดุควบคุม

ไฟแสดงสถำนะหลกัสว่ำงขึน้แต่มอเตอรไ์ม่ท ำงำนไม่ไดย้นิเสยีงรเีลยจ์ำก

ชดุควบคุม 

ชดุควบคุมมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นชดุควบคุม

รโีมทคอนโทรลมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นรโีมทคอนโทรล

ชดุควบคุมท ำงำนไดป้กตยิกเวน้ทศิทำงเดยีวในชอ่งเดยีว 
ชดุควบคุมมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นชดุควบคุม

รโีมทคอนโทรลมขีอ้บกพรอ่ง *เปลีย่นรโีมทคอนโทรล

มอเตอรท์ ำงำนแต่กำ้นลูกสูบไม่เคลือ่นที่

มอเตอรเ์สยีหำย *เปลีย่นมอเตอร ์
มอเตอรไ์ม่สำมำรถยกไดเ้ต็มที่

เสยีงมอเตอรด์งัแต่ไม่มกีำรเคลือ่นทีข่องกำ้นลูกสูบ 

กำ้นลูกสูบท ำงำนดนัเขำ้แต่ไม่ดนัออก 

* กำรบรกิำรและกำรบ ำรุงรกัษำเตยีงตอ้งด ำเนินกำรโดยบุคลำกรทีไ่ดร้บัค ำแนะน ำหรอืกำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้

คําเตอืน! 

ความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของบุคคลและความเสยีหายต่อผลติภณัฑ ์

− ตอ้งถอดปลัก๊เตยีงออกจำกแหล่งจ่ำยไฟหลกักอ่นเปิดหรอืซอ่มแซมชิน้ส่วนไฟฟ้ำ
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9 ขอ้มูลทางเทคนิค 

9.1. วสัด ุ

โครงของฟูก เหล็ก (เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น) 

ปลายเตยีง เหล็ก (เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น) 

ราวขา้งเตยีง และ MDF เหล็ก (เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น) หรอืไม ้ 

เสายก เหล็ก (เคลอืบดว้ยสฝีุ่ น) PP และ POM 

ตวัเรอืนหวัขบั 

รโีมทคอนโทรล 

กล่องควบคุมลูกลอ้และ

ชิน้ส่วนพลาสตกิอืน่ๆ 

วสัดุตำมเครือ่งหมำย (PA, PP, PE, ABS) 

สลกัและน็อต เหล็ก (ชบุสงักะส)ี 

9.2. ขนาดของเตยีง 

ขนำดทัง้หมดระบุเป็นซม. มุมทัง้หมดระบุเป็นองศำขนำดและมุมทัง้หมดระบไุว ้

โดยไม่มคีวำมคลำดเคลือ่น 

ควำมสูง 
Medley Ergo 

ต ่ำ สูง 

A 33 – 73 ซม. 40 – 80 ซม. 

B 160 – 201 ซม. 166 – 207 ซม. 

C 12 – 55 ซม. 19 – 62 ซม. 

ควำมสูง 
Medley Ergo Low 

ต ่ำ สูง 

A 21 – 61 ซม. 28 – 68 ซม. 

B 146 – 187 ซม. 153 – 194 ซม. 

C 0,5 – 42 ซม. 7,5 – 49 ซม. 

9.3. น้ําหนกั

Medley Ergo Medley Ergo 

Low 

สูงสุดน ้ำหนักผูป่้วย

145 กก. (โดยทีน่ ้ำหนักของฟูกและ

อุปกรณเ์สรมิและ/หรอืชิน้ส่วน

อะไหล่ไม่เกนิ 35 กก.) 

สูงสุดน ้ำหนักทีใ่ชง้ำนอย่ำง

ปลอดภยั 

180 กก. 
(ผูป่้วย + อปุกรณเ์สรมิและ/หรอื

ชิน้ส่วนอะไหล่) 

น ้ำหนักรวม* 64.0 กก. 

ส่วนบนของส่วนรองรบัฟูกทีม่ ีแผ่น

ไม ้(=ส่วนทีห่นักทีสุ่ด)  
17.0 กก. 

ส่วนบนของส่วนรองรบัฟูกทีม่ ีแผ่น

เหล็ก 
160 กก. 

ส่วนล่ำงของส่วนรองรบัฟูกทีม่ ีแผ่น

ไม ้
160 กก. 

ส่วนล่ำงของส่วนรองรบัฟูกทีม่ ีแผ่น

เหล็ก  
15.0 กก. 

ปลำยเตยีง (1 ช ิน้) 14.7 กก. 13.7 กก. 

เสำยก 4.2 กก. 

โครงยดึส ำหรบัขนส่ง 2.0 กก. 

ส่วนต่อส ำหรบัรองรบัฟูก (15 

ซม.) 
1.9 กก. 

*เตยีงแบบครบชดุ รวม ส่วนรองรบัฟูก (ดำ้นบนและดำ้นล่ำง) แผ่นเหล็ก สำยไฟ

หลกั ตวัยดึฟูก และรโีมทคอนโทรล 

9.4. ขนาดฟูก 

ขนาดฟูกทีอ่นุญาต ขึน้อยู่กบัราวขา้งเตยีง 

ขนำดของฟูก 

รำวขำ้งเตยีง 
ควำมสูง 

[ซม.] 

ควำมกวำง 

[ซม.] 

ควำมยำว 

[ซม.] 

ควำมสูงของ Bella 

/Aria1) 
6-12 85.5-90 200-208

ควำมต ่ำของ Bella

/Aria2) 
12-18 85.5-90 200-208

Scala Basic 2 10-18 85.5-90 200-208

Scala Basic Plus 10-18 85.5-90 200-208

Scala Medium 10-22 85.5-90 200-208
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Scala Decubi 2 23-31 85.5-90 200-208

Verso HC 10-18 85.5-90 200-208

1) ส่วนรองรบัฟูกในต ำแหน่งสูง

2) ส่วนรองรบัฟูกในต ำแหน่งต ่ำ

ส ำหรบัเตยีงทีม่กีำรขยำยส่วนรองรบัฟูกเพิม่อกี 15 ซม. นำท.ี ควำม

หนำแน่น: 38 กก./ม. 

9.5. ขอ้มูลทางไฟฟ้า 

แหล่งจ่าย

แรงดนัไฟฟ้า 

Uin = Volt, AC, Hz  

(AC = ไฟฟ้ำกระแสสลบั) 

กระแสไฟเขา้

สูงสุด 
กระแสไฟเขำ้สูงสุด = 1.5 A 

ไม่ต่อเน่ือง (กำร

ท ำงำนของมอเตอร ์

เป็นระยะ) 

Int = 10% สูงสุด 2 นำท ี/ 18 นำที 

ประเภทฉนวน อุปกรณ ์CLASS II 

ส่วนทีใ่ชก้บั

ผูป่้วย Type B 

ส่วนทีใ่ชก้บัผูป่้วยเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบไุว ้

ส ำหรบักำรป้องกนัไฟฟ้ำชอ็ตตำมมำตรฐำน

IEC60601-1 

ระดบัเสยีง 45 ถงึ 50 เดซเิบล (A) 

ระดบัการป้องกนั

ระบบไฟฟ้ำคอื IPX4 – จะไดร้บักำรปกป้องจำกน ้ำที่

กระเซน็ใส่ส่วนประกอบของระบบจำกทุกทศิทำง 

มอเตอรป์รบัควำมสูงคอื IPX4 มอเตอร ์

โครงและส่วนรองรบัฟูกชดุควบคุม และ

รโีมทคอนโทรลคอื IPX6 

IPX6 – ส่วนประกอบไฟฟ้ำเหล่ำนีจ้ะไดร้บั

กำรปกป้องจำกกำรฉีดน ้ำในหวัฉีดก ำลงั

สูงทีม่ำจำกทุกทศิทำง 

หมำยเหตุ: เตยีงไม่มตีวัแยกสญัญำณ (สวติชห์ลกั) หำก

จ ำเป็นตอ้งถอดเตยีงดว้ยระบบไฟฟ้ำ จะตอ้งถอดปลัก๊ออกจำก

เตำ้รบัไฟฟ้ำ 

9.6. สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 

การจดัเก็บและการ

ขนส่ง 
การใชง้าน 

อุณหภูม ิ -10°C ถงึ +50°C +5°C ถงึ +40°C

ความชืน้

สมัพทัธ ์
20% ถงึ 80% - ไม่มกีำรควบแน่น 

ความดนั

บรรยากาศ 
700 hPa ถงึ 1060 hPa 

ปล่อยใหผ้ลติภณัฑม์อีุณหภูมถิงึอุณหภูมสิ ำหรบักำรใชง้ำนกอ่นใช:้ 

• กำรมอีุณหภูมสูิงขึน้จำกอุณหภูมกิำรจดัเก็บขัน้ต ่ำอำจใช ้

เวลำนำนถงึ 24 ช ัว่โมง

• กำรมอีุณหภูมลิดลงจำกอุณหภูมกิำรจดัเก็บสูงสุดอำจใช ้

เวลำนำนถงึ 24 ช ัว่โมง
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10 ความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า 

10.1. ขอ้มูลความเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้าทัว่ไป 

ตอ้งตดิตัง้และใชง้ำนอุปกรณไ์ฟฟ้ำทำงกำรแพทยต์ำมขอ้มูล EMC ในคู่มอืนี้

ผลติภณัฑนี์ไ้ดร้บักำรทดสอบและพบว่ำเป็นไปตำมขอ้จ ำกดัของ EMC ทีร่ะบุโดย IEC/EN 60601-1-2 ส ำหรบัอุปกรณ ์Class B อุปกรณส์ือ่สำรทีใ่ชค้ลืน่ควำมถีว่ทิยุ

แบบพกพำและแบบเคลือ่นทีอ่ำจส่งผลต่อกำรท ำงำนของผลติภณัฑนี์้

อุปกรณอ์ืน่ ๆ อำจประสบปัญหำกำรรบกวนได ้แมว่้ำจะเป็นกำรปล่อยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำในระดบัต ่ำทีอ่นุญำตตำมมำตรฐำนขำ้งตน้ เพือ่ตรวจสอบว่ำ

กำรปล่อยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำจำกผลติภณัฑนี์เ้ป็นสำเหตุของกำรรบกวนหรอืไม่ ใหเ้ร ิม่ใชง้ำนและหยุดกำรท ำงำนของผลติภณัฑนี์ ้หำกกำรรบกวน

กำรท ำงำนของอุปกรณอ์ืน่หยุดลง แสดงว่ำผลติภณัฑนี์ท้ ำใหเ้กดิกำรรบกวน ในบำงกรณีทีพ่บไดน้อ้ย กำรรบกวนอำจลดลงหรอืแกไ้ขไดโ้ดยกำร

ด ำเนินกำรต่อไปนี:้ 

• เปลีย่นต ำแหน่ง ยำ้ยทีว่ำง หรอืเพิม่ระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์

10.2. การปล่อยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 

คําแนะนําและประกาศของผูผ้ลติ 

ผลติภณัฑนี์ม้จุีดประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภำพแวดลอ้มทีม่คีลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำตำมทีร่ะบุดำ้นล่ำง ลูกคำ้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑนี์ค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดใ้ชง้ำนใน

สภำพแวดลอ้มดงักล่ำว 

กำรทดสอบกำร

ปล่อยคลืน่

แม่เหล็กไฟฟ้ำ 

การปฏบิตัติาม

ระเบียบขอ้บงัคบั สภำพแวดลอ้มทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ - ค ำแนะน ำ 

กำรปล่อยคลืน่

ควำมถีว่ทิยุ CISPR 

11 
Group I 

ผลติภณัฑนี์ใ้ชพ้ลงังำนคลืน่ควำมถีว่ทิยุส ำหรบักำรท ำงำนภำยในผลติภณัฑเ์ท่ำนั้น ดงันัน้กำรปล่อยคลืน่

ควำมถีว่ทิยุจงึต ่ำมำก และไม่น่ำจะกอ่ใหเ้กดิกำรรบกวนใด ๆ ในอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสท์ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง

กำรปล่อยคลืน่

ควำมถีว่ทิยุ CISPR 

11 
Class B 

ผลติภณัฑนี์เ้หมำะส ำหรบัใชใ้นทุกสถำนที ่รวมถงึภำยในบำ้นและสถำนทีเ่ช ือ่มต่อโดยตรงกบัเครอืข่ำย

แหล่งจ่ำยไฟแรงดนัต ่ำสำธำรณะทีอ่ำคำรใชเ้พือ่จุดประสงคภ์ำยในครวัเรอืน

กำรปล่อยฮำรม์อ

นิก 

IEC 61000-3-2 
Class A 

ควำมผนัผวนของ 

แรงดนัไฟฟ้ำ/กำร 

ปล่อยกำรกระเพือ่ม 

IEC 61000-3-3 

สอดคลอ้ง 

10.3. ความตา้นทานแม่เหล็กไฟฟ้า 

คําแนะนําและประกาศของผูผ้ลติ 

ผลติภณัฑนี์ม้จุีดประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภำพแวดลอ้มทีม่คีลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำตำมทีร่ะบุดำ้นล่ำง ลูกคำ้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑนี์ค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดใ้ชง้ำนใน

สภำพแวดลอ้มดงักล่ำว 

การทดสอบ 

ความตา้นทาน 

ระดบัการทดสอบ / 

การปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนด 

สภาพแวดลอ้มทางแม่เหล็กไฟฟ้า - คําแนะนํา 

กำรคำยประจุไฟฟ้ำ

สถติ (ESD) 

IEC 61000-4-2 

หนำสมัผสั + 8kV 

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 

+ 15 kV อำกำศ

พืน้ควรเป็นไม ้คอนกรตี หรอืกระเบือ้งเซรำมกิ หำกพืน้ปูดว้ยวสัดุสงัเครำะหค์วำมชืน้สมัพทัธค์วรอยู่ที่

อย่ำง นอ้ย 30% 

ไฟฟ้ำสถติช ัว่ครำว / 

กำรระเบดิ 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV ส ำหรบัสำยจ่ำยไฟ; 

ควำมถีใ่นกำรท ำซ ำ้ 100 

kHz 

+ 1 kV ส ำหรบัสำยจ่ำยไฟ

เขำ้ / ออก; ควำมถีใ่นกำร

ท ำซ ำ้ 100 kHz 

คุณภำพของแหล่งจ่ำยไฟหลกัควรเป็นคุณภำพในเชงิพำณิชยท์ั่วไปหรอืสภำพแวดลอ้มในโรงพยำบำล

ไฟกระชำก 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV ระหวำ่งสำย 

± 2 kV สำยถงึพืน้ดนิ 
คุณภำพของแหล่งจ่ำยไฟหลกัควรเป็นคุณภำพในเชงิพำณิชยท์ั่วไปหรอืสภำพแวดลอ้มในโรงพยำบำล
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การทดสอบ 

ความตา้นทาน 
การปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนด 

สภาพแวดลอ้มทางแม่เหล็กไฟฟ้า - คําแนะนํา 

แรงดนัไฟตกช ัว่ขณะ

ไฟฟ้ำขดัของ เป็น

เวลำสัน้ ๆ และกำร

แปรผนัของ

แรงดนัไฟฟ้ำบนสำย

จ่ำยไฟเขำ้ 

IEC 61000-4-11 

< 0% U1 ส ำหรบั 0.5 รอบที่

45° steps 

0% UT ส ำหรบั 1 รอบ 70% 

UT ส ำหรบั 25 / 30 รอบ 

< 5% UT ส ำหรบั 250 / 

300 รอบ 

คุณภำพของแหล่งจ่ำยไฟหลกัควรเป็นคุณภำพในเชงิพำณิชยท์ั่วไปหรอืสภำพแวดลอ้ม หำกผูใ้ช ้

ผลติภณัฑนี์ต้อ้งกำรใชง้ำนอย่ำงต่อเน่ืองระหว่ำงทีไ่ฟฟ้ำขดัขอ้งในโรงพยำบำล แนะน ำใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์

จำกแหล่งจ่ำยไฟส ำรองหรอืแบตเตอรี ่

UT คอื แรงดนั ไฟฟ้ำ กระแสสลบักอ่นใชร้ะดบักำรทดสอบ 

ควำมถีไ่ฟฟำ 

(50/60 Hz) 

สนำมแม่เหล็ก 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 
สนำมแม่เหล็กควำมถีข่องพลงังำนไฟฟ้ำควรอยู่ในระดบัทีม่ลีกัษณะเฉพำะของต ำแหน่งทั่วไปใน

สภำพแวดลอ้มเชงิพำณิชยห์รอืโรงพยำบำลทั่วไป

คลืน่ควำมถีว่ทิยุที่

เหน่ียวน ำดว้ยประจุ

ไฟฟ้ำ 

IEC 61000-4-6 

คลืน่ควำมถีว่ทิยุทีแ่ผ่

รงัส ี

IEC 61000-4-3 

3 V150 kHz ถงึ 80 Mhz 

6 V ในชว่งคลืน่วทิยุสมคัรเล่น

และ ISM 

10 V/m80 Mhz ถงึ 2.7 

GHz 

385 MHz - 5785 MHz 

ขอ้ก ำหนดเฉพำะในกำร 

ทดสอบส ำหรบัควำมตำ้นทำน

ต่ออุปกรณส์ือ่สำรไร ้สำยทีใ่ช ้

คลืน่ควำมถีว่ทิยุ ดูตำรำงที ่9

ของ IEC 

60601-1-2 

ควำมแรงของสนำมจำกเครือ่งส่งสญัญำณแบบอยู่กบัที ่เชน่ สถำนีฐำนส ำหรบัโทรศพัทท์ีใ่ชค้ลืน่วทิยุ

(เซลลูลำร/์ไรส้ำย) และวทิยุเคลือ่นทีท่ำงบก วทิยุสมคัรเล่น กำรออกอำกำศทำงวทิยุแบบ AM และ FM 

และกำรออกอำกำศทำงโทรทศันไ์ม่สำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงแม่นย ำในทำงทฤษฎ ีในกำรประเมนิ

สภำพแวดลอ้มทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำเน่ืองจำกเครือ่งส่งสญัญำณคลืน่ควำมถีว่ทิยุแบบอยู่กบัที ่ควร

พจิำรณำกำรส ำรวจไซตแ์ม่เหล็กไฟฟ้ำ หำกควำมแรงของสนำมทีว่ดัไดใ้นต ำแหน่งทีใ่ชผ้ลติภณัฑนี์เ้กนิ

ระดบักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดส ำหรบัคลืน่ควำมถีว่ทิยุขำ้งตน้ ควรสงัเกตผลติภณัฑนี์เ้พือ่ตรวจสอบว่ำ

มกีำรท ำงำนปกตหิรอืไม่ หำกสงัเกตพบกำรท ำงำนทีผ่ดิปกต ิอำจจ ำเป็นตอ้งมมีำตรกำรเพิม่เตมิ เชน่ 

กำรปรบัทศิทำงใหม่หรอืกำรยำ้ยต ำแหน่งผลติภณัฑนี์้

กำรรบกวนอำจเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอุปกรณท์ีม่สีญัลกัษณด์งัต่อไปนี:้ 

ควรใชอุ้ปกรณส์ือ่สำรทีใ่ชค้ลืน่ควำมถีว่ทิยุแบบพกพำและแบบเคลือ่นยำ้ยไดไ้ม่ใกล ้

กว่ำ 30 ซม. จำกส่วนใดส่วนหน่ึงของผลติภณัฑนี์ ้รวมทัง้สำยไฟ

แนวทำงเหล่ำนีอ้ำจใชไ้ม่ไดก้บัทุกสถำนกำรณ ์กำรแพรก่ระจำยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้ำไดร้บัผลกระทบจำกกำรดูดกลนืและกำรสะทอ้นจำกโครงสรำ้งวตัถุและ

ผูค้น 

 ขอ้กําหนดเฉพาะในการทดสอบ EMC 

IEC 60601-1-2 — ตารางที ่9

ความถี่

ในการ

ทดสอบ 

(MHz) 

ชว่งคลืน่ a) 

(MHz) 
บรกิาร a) 

การผสมคลืน่สญัญาณ 
b) 

ระดบัการทดสอบ

ความตา้นทาน 

(V/m) 

385 380 - 390 TETRA 400 
กำรผสมคลืน่สญัญำณ 

แบบพลัส ์b)18 Hz 
27 

450 430 - 470 GMRS 460, FRS 460 
FM c)± 5 kHz ควำม

เบีย่งเบน 1 kHz sine 
28 

710 

745 

788 

704 - 787 LTE Band 13, 17 
กำรผสมคลืน่สญัญำณ 

แบบพลัส ์b)217 Hz 
9 

810 

870 

930 

800 - 960 
GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE 

Band 5 

กำรผสมคลืน่สญัญำณ 

แบบพลัส ์b) 18 Hz 
28 

1720 

1845 

1970 

1700 - 1990 
GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 

4, 25; UMTS 

กำรผสมคลืน่สญัญำณ 

แบบพลัส ์b) 217 Hz 
28 

2450 2400 - 2570 Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7 
กำรผสมคลืน่สญัญำณ 

แบบพลัส ์b) 217 Hz 
28 

Medley Ergo ของ Invacare®

ระดบัการทดสอบ / 
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ความถีใ่น

การ

ทดสอบ 

(MHz) 

ชว่งคลืน่ a) 

(MHz) 
บรกิำร a) 

การผสม 

คลืน่สญัญาณ b) 

ระดบัการทดสอบ 

ความตา้นทาน (V/m) 

5240 

5500 

5785 
5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n 

กำรผสมคลืน่สญัญำณ แบบ

พลัส ์b) 217 Hz 
9 

ในกรณีทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหถ้งึระดบักำรทดสอบควำมตำ้นทำน ระยะห่ำงระหว่ำงเสำอำกำศส่งสญัญำณกบัอุปกรณห์รอืระบบไฟฟ้ำทำงกำรแพทยอ์ำจลดลงเหลอื 1 

ม. ระยะทดสอบ 1 ม. อนุญำตไวต้ำมมำตรฐำน IEC 61000-4-3 

a) ส ำหรบับรกิำรบำงประเภท จะรวมเฉพำะควำมถีข่องเครือ่งถ่ำยทอดคลืน่วทิยุเท่ำนั้น

b) ผูใ้หบ้รกิำรโทรคมนำคมจะตอ้งถูกผสมคลืน่สญัญำณโดยใชส้ญัญำณคลืน่สีเ่หลีย่ม duty cycle 50%

c) ทำงเลอืกแทนกำรผสมคลืน่สญัญำณ FM ผูใ้หบ้รกิำรโทรคมนำคมจะตอ้งถูกผสมคลืน่สญัญำณโดยใชส้ญัญำณคลืน่สีเ่หลีย่ม duty cycle 50% ที ่18

Hz เน่ืองจำกแมว่้ำจะไม่ไดแ้สดงถงึกำรผสมคลืน่สญัญำณทีแ่ทจ้รงิ แต่ก็เป็นกรณีทีเ่ลวรำ้ยทีสุ่ด
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